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GEODETISCHE PLAATSBEPALING IN DE RUIMTE 


Ir. J.C. de Munck 
Onderafdeling Geodesie, T.H. Delft 


Geodetic measurements in space 


A survey is given of the different possibilities of geodetic measurements using stars 


and artificial satellites. Measurements of directions, distances and differences be- 


tween distances are discussed in a principal way. Methods of astronomical geodesy 


are mentioned and also the measuring of distances to artificial satellites, doppler 


tracking of satellites, very long base line interferometry, and height measurements 


from artificial satellites. 


Also the purpose of the measurements is discussed in short. 


INLEIDING 


De geodesie heeft als primaire taak het bepalen van 

de vorm en afmetingen van de aarde. Deze opgave is 
zeer nauw gekoppeld met de bepaling van het zwaarte 
krachtveld, zoals ook uit dit artikel zal blijken. In 
de klassieke geodesie meet men netwerken van hoeken 

en afstanden tussen punten op de aarde. De afstanden 
tussen deze punten zijn meestal niet veel groter dan 
hO km, omdat men in verband met de bolvorm van de 
aarde, over grotere afstanden meestal geen vrij zicht 
heeft. Indien men gehele kontinenten wil opmeten of 

de hele aarde, dan zal het zeer grote aantal betrekke- 
lijk korte zijden een grote opstapeling van fouten 
geven. Bovendien is het op deze manier niet mogelijk 
om de oceanen te overbruggen. Daarom maakt men ge- 
bruik van buitenaardse voorwerpen die men, al dan niet 
gelijktijdig, kan aanmeten vanaf ver uit elkaar 
liggende punten om geodetische betrekkingen tussen 
deze laatste punten te vinden. In de volgende para- 
grafen zal een aantal van zulke meetmethoden besproken 


worden. 


RICHTINGSMETING 


Fig. 1. Richtingsmeting 


Van oudsher gebruikt men in de geodesie, en ook in de 
zeevaartkunde de sterren voor de bepaling van de geo- 
grafische lengte en breedte, Zie Müller 1969. Nauw- 
keuriger gezegd: men bepaalt in verschillende, ver van 
elkaar gelegen punten de richting van de lokale verti- 
kaal ten opzichte van de sterren, en vindt zo de 
hoeken tussen deze vertikalen. Omdat men gewoonlijk 


niet simultaan meet, moet men de stand van de aarde 
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= vooral de dagelijkse rotatie - goed kennen. Deze 

stand kan men berekenen uit de waargenomen tijd (tot 
op enkele ms nauwkeurig) en uit de gegevens van een 
groot aantal sterrewachten. 

In figuur 1. wordt de richtingsmeting in rudimen- 
taire vorm aangegeven: het optisch stelsel wordt zo 
gericht dat alle lichtstralen, en meer speciaal de 
lichtstralen aan de rand een gelijke weglengte hebben 
afgelegd. 


Met deze astronomisch geodetische metingen bereikt 


men een nauwkeurigheid van ongeveer 2 microradialen. 


Deze nauwkeurigheid wordt behalve door instrumentele 
variaties (temperatuur) vooral beperkt door refraktie, 
dat is de ombuiging van de lichtstralen ten gevolge 


van het verloop van de dichtheid van de lucht in verti= 


kale richting. Het regelmatige deel van deze refraktie is 


afhankelijk van de elevatie van de ster en van de bre- 


kingsindex van de lucht op de hoogte van het instrument. 


Deze brekingsindex kan zonder veel moeite bepaald worden. 


Veel ernstiger zijn de fluctuaties in de refraktie ten 
gevolge van turbulenties in de atmosfeer, vooral op 
korte afstand van het instrument. 

Een nadere beschouwing leert dat het in verband 
met de zeer grote afstand naar de sterren niet mogelijk 
is om met behulp van de geodetische astronomie de vorm 
van een net van aardse punten te bepalen zonder uit- 
voerig gebruik te maken van anderssoortige metingen, 
zoals waterpassing, gravimetrie en driehoeksmeting. 

Kunstmanen, die veel dichter bij de aarde staan 
blijken wel geschikt te zijn voor de vormbepaling van 
zo'n netwerk. Zie Arnold 1970. De tot nu toe meest ge= 


bruikte methode is het meten van de richting naar een 


kunstmaan gezien vanuit een aards punt. Daartoe wordt de 


kunstmaan gefotografeerd met de sterren op de achter- 
grond. Men kent dan de richting van de verbindingslijn 
station-satelliet in de ruimte. Met deze richtings- 


meting, die ook in Delft veel is toegepast, behaalt men 


67 


een nauwkeurigheid van 2 tot 5 krad, die beperkt 
wordt door de onnauwkeurigheid waarmee de richtingen 
van de zwakke sterren (tot de Je magnitude) bekend 
zijn, door instrumentele beperkingen (zoals filmde- 
formatie) en door de "differentiële refraktie', dat is 
het verschil tussen de refraktie van de sterren en van 
de satelliet. Dit verschil is een orde van grootte 
kleiner dan de astronomische refraktie van de sterren. 
De nauwkeurigheid blijft echter beperkt ten gevolge 
van het kleine aantal satellieten vergeleken met de 
sterren, en door de hoge hoeksnelheid van de kunst- 
manen (bij voorbeeld 3,5 mrad/s voor een kunstmaan 

en 0,05 mrad/s voor een ster). Deze hoeksnelheid be- 
perkt de meetduur en stelt vrij hoge eisen aan de tijd 
meting, bij voorbeeld 0,1 milliseconde, aan welke eis 
overigens zonder te veel moeilijkheden voldaan kan 


worden. 


AFSTANDMETING 


Fig. 2. Afstandmeting met reflektor. 


Zeer veel belovend is de af standmeting naar kunst- 
manen en naar de echte maan, vooral de af standmeting 
met behulp van laserpulsen. Bij deze methode 

(figuur 2) wordt een korte sterke laserpuls (bij voor- 
beeld 10 Joule, 1 ns) uitgezonden naar de satelliet, 
die voorzien is van reflektors. De gereflekteerde 
liehtpuls wordt ontvangen door een zeer gevoelige 
detector, meestal een gekoelde fotomultiplikator met 
als “antenne! een optisch stelsel dat een diameter 
kan hebben van 50 cm. Deze detector is voorzien van 
een nauw optisch filter (bij voorbeeld 10 ÎE) om de 
achtergrondruis te verminderen, zodat ook overdag ge- 
meten kan worden. De opstelling wordt op grond van de 
voorspellingen van de satelliet gericht met een nauw- 
keurigheid van bij voorbeeld 0,3 m rad. Ook het tijd- 
stip van uitzenden wordt ingesteld op grond van de 
satellietvoorspellingen. 

De hiervoor genoemde reflektors bestaan uit enige 
honderden hoekprisma's met een totaal effektief opper- 
vlak in de orde van 1 är. Ieder prisma heeft drie 
spiegelende vlakken loodrecht op elkaar, zodat het 
licht in tegengestelde richting teruggekaatst wordt. 
Men kan deze retroprisma's zo goed maken dat de 
divergentie van de teruggekaatste bundel niet groter 
is dan 5 ä 10 mieroradialen. In werkelijkheid moeten 
de reflektoren in de satelliet echter met een veel 


grotere divergentie gemaakt worden; het licht krijgt 
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namelijk een aberratie in de orde van grootte van 
25 jrad doordat de snelheid van de satelliet (ca. 7 
km/s) vergelijkbaar is met die van licht. 

Met deze methode wordt op het ogenblik een nauw- 
keurigheid behaald beter dan één meter in de afstand 
van een station tot een satelliet, terwijl men in de 
nabije toekomst een nauwkeurigheid verwacht van enkele 
eentimeters. Deze nauwkeurigheid zal worden begrensd 
door instrumentele effecten, door de tijdmeting (eis 
bij voorbeeld 1 us), door de "looptijd correctie" en 
door de kwantenstatistiek. 

De looptijd correctie is de correctie P die toe- 
gepast moet worden indien de afstand (voorlopig) be- 
rekend is met de liehtsnelheid in de vrije ruimte. In 


getalwaarde vindt men deze P met: 
P=l (n-1)ds, 


waarin ds een elementje van de liehtweg 

en n de brekingsindex langs de lichtweg. 

De invloed van de kromming van de lichtstralen is 
zelfs bij centimeternauwkeurigheid te verwaarlozen. 

Aangezien de "effektieve dikte" van de atmosfeer 
8 km, en de brekingsindex van de lucht op zeeniveau 
ca. 1,0003 bedraagt, vindt men voor de vertikale 
richting 3.107.810 zo,k m, en voor een elevatie 
van 30° ongeveer het dubbele hiervan. Het blijkt niet 
moeilijk te zijn om deze correctie met een goede 
nauwkeurigheid te bepalen uit de barometerstand bij 
het station op aarde. 

De derde, wellicht meest fundamentele begrenzing 
van de nauwkeurigheid speelt een belangrijke rol. Men 
wil namelijk afstanden meten met een ontvangen puls 
die slechts twee fotoëlektronen vrijmaakt. Bij metingen 
naar de maan werkt men zelfs met één fotoëlektron. In- 
dien de ontvangen puls zo sterk is dat vele fotoêlek- 
tronen vrijkomen (bij voorbeeld 1000) dan moet men 
deze puls zorgvuldig analyseren om een cm-nauwkeurigheid 
te bereiken. Men kan daartoe gebruik maken van meer of 
minder ingewikkelde pulsdisecriminatoren, die zeer snel 
moeten zijn. Men kan ook de puls zichtbaar maken op 
een oscilloscoop en dan fotograferen. Gewoonlijk wordt 
het gunstig geacht om het zwaartepunt van de intensi- 
teit van de puls te vinden, waarbij alle delen van de 
puls meegeteld worden en niet allêên de voorflank. 

Het is merkwaardig dat de tot nu toe verrichte waar- 
nemingen erop wijzen dat de spreiding van de metingen 
kleiner is voor pulsen met êên — dan voor pulsen met 
meer fotoëlektronen. Wellicht betekent dit dat de 
pulsdiscriminetie (bij grote pulsen) nog niet optimaal 
15. 

In plaats van een gepulste laser zou men ook een 
continu gemoduleerde laser kunnen gebruiken, 
zoals bij afstandmeting op het aardoppervlak. Zie 
De Munek (1970) of het boek van Burnside (1971). In dit 


geval zal de snel veranderende afstand in de meetop- 
stelling ingevoerd moeten worden op grond van de voor= 
spellingen en eventueel op grond van juist te voren 
verrichte metingen. Een voordeel van de continue laser 
is de hogere gevarendrempel die vooral van belang is 
in verband met overvliegende vliegtuigen. 

Voor afstandmeting komen ook radiogolven in aan- 
merking. Indien men de verschillende faktoren tegen 
elkaar afweegt dan komt men tot de konklusie dat men 
ook bij radiogolven met een passieve reflektor in de 
satelliet zou kunnen werken. Deze faktoren zijn: de 
divergentie van de reflektor op de grond en van de 
retro reflektor in de satelliet in verband met hun 
diameters en de golflengte, en de ruis, die bij radio- 
golven in beginsel bepaald wordt door de temperatuur 
(bij 300K is KT = h‚2.10 | Joule), terwijl bij Licht 
de ruis bepaald wordt door de frekwentie (bij rood 
licht van O,T Um is hv = 2,9.107 1? Joule). Ook rede- 
lijkerwijs toepasbare gemiddelde zendvermogens moeten 
vergeleken worden voor mikrogolven en voor licht, en 
tenslotte kosten, extinctie in de atmosfeer, gevaren, 


ed A 


Fig. 3. Afstandmeting met responder. 


Gewoonlijk gebruikt men bij radiocafstandmeting 
een "responder!" in plaats van een passieve reflektor 
in de satelliet. Figuur 3. De vanaf het grondstation 
uitgezonden signalen worden in de satelliet ont- 
vangen en op een iets verschillende draaggolf terug- 
gezonden. Hoewel het niet principieel onmogelijk is om 
zeer hoge nauwkeurigheden te behalen heeft men met dit 
systeem tot nu toe niet beter gemeten dan met ca. 10 m 
nauwkeurigheid, 

Radiogolven (mikrogolven) hebben ten opzichte 
van lieht enkele voordelen: het richten is gemakke- 
lijker in verband met de grote divergenties van de 
bundels. Ook heeft men minder last van nevel en wolken. 
Een bezwaar van de mikrogolven wordt gevormd door de 
grote antennes en door de grotere invloed van de water- 
damp op de voortplantingssnelheid. Als de frekwentie 
van de radiogolven niet zeer hoog is (giga hertzen) dan 


is ook de invloed van de ionosfeer van belang. 


AFSTANDVERSCHIL 


Fig. bh. Afstandverschil, klok in verre station. 


Van de meting van afstandverschillen zullen twee ge- 
vallen worden onderscheiden: a met een klok in de 


kunstmaan en b zonder klok in de kunstmaan. 


a. Indien de kunstmaan een klok K aan boord heeft, 
zie figuur bh, dan kan periodiek een pulsvormig signaal 
uitgezonden worden, bij voorbeeld iedere seconde of 
iedere minuut. Op het station op aarde kunnen de tijd- 
intervallen gemeten worden tussen de ontvangen sig- 
nalen. Het verschil (EE tussen een tijdinterval 
Ee op aarde en het corresponderende tijdinterval TE in 
de satelliet is juist gelijk aan het verschil in loop- 
tijd A8=8,-8 


gr 
T, en 8, de looptijd na het eind van Lt Als de signaal 


waarin 8, de looptijd na het begin van 
snelheid bekend is dan kan uit Âô het afstandverschil 
berekend worden. Gewoonlijk zendt de satelliet behalve 
de genoemde pulsen een signaal uit van een konstante, 
hoge frekwentie, bij voorbeeld LOO M Hz. De ontvangen 
frekwentie laat men zweven tegen een lokale oscillator 


op aarde. De zwevingen worden geteld tussen twee pulsen 


van de satelliet die dan niet zeer scherp hoeven te zijn. 


Deze meetmethode is niet anders dan een dopplermethode. 
Indien een afstandverschil gemeten zou worden vol- 
gens de bovenstaande beschrijving dan zou de nauwkeurig- 
heid in sterke mate beperkt worden door het verschil in 
de gang (frekwentie) van de klok in de kunstmaan en van 
die op aarde. Gewoonlijk wordt dit frekwentieverschil 
geëlimineerd door genoegen te nemen met het verschil 
van twee opeenvolgende afstandverschillen, waarbij wel 
aangenomen wordt dat de beide frekwenties konstant zijn. 
Een dergelijke dopplermeting wordt in nauw- 
keurigheid begrensd door instrumentele effekten en 
door de afwijkingen in de voortplantingssnelheid van de 
elektromagnetische golven. De troposferische effekten 
zijn hier boven reeds behandeld. Indien echter radio- 
golven gebruikt worden, zoals tot nu toe steeds het ge 
val is, dan moet men ook rekening houden met de ionos- 
feer. Daarvoor kan men gebruik maken van de dipersie 
in de ionosfeer: men meet op twee of drie draaggolf- 
frekwenties, bijvoorbeeld 600 M Hz en 150 M Hz. 


Op het ogenblik kan men op deze wijze met zeer han-= 
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teerbare apparatuur plaats bepalen met een nauwkeurig= 


heid van enkele meters. 


Fig. 5. Afstandverschil, geen klok in verre station 


b. Indien zien in het verre station geen klok he- 
vindt dan kan het verschil in afstand gemeten worden 


van een ver station naar twee aardse stations, figuur 5, 


welke laatste stations ieder met een klok uitgerust zijn. 


Hoewel deze methode ook bruikbaar is voor optische 
bronnen en daarvoor zelfs reeds lange tijd bestaat, is 
de methode voor geodeten het meest van belang bij ge- 
bruik van radiobronnen zoals quasers. Van zo'n natuur- 
lijke radiobron ontvangt men op beide aardse stations 
de ruis waaruit met behulp van correlatiemetingen het 
looptijdverschil berekend kan worden. Deze methode is 
niet anders dan de lange basis interferometrie. 

De grootste moeilijkheid bij deze methode is het 
gelijk lopen van de klokken, die vele duizenden kilo- 
meters van elkaar verwijderd kunnen zijn. Dit probleem 
kan ook hier omzeild worden door verschillen van ver- 
schillen te meten, namelijk het verschil van een af- 
standverschil naar twee radiopuntbronnen. 

In verband met de achtergrondruis is het bij de 
lange basis interferometrie noodzakelijk om met vrij 
grote radiotelescopen te werken en met grote computers. 
Voor geodeten nuttige metingen zullen vermoedelijk 
alleen mogelijk zijn door nauwe samenwerking tussen geo- 
deten en radiocastronomen. De samenwerking tussen geo- 
deten en astronomen is overigens niet nieuw. 

Het is interessant om de figuren 5 en 1 met elkaar 
te vergelijken. Men ziet dan een grote overeenkomst. De 
lange basis interferometrie is niet veel anders dan een 
riechtingsmeting waarbij slechts twee diametrale delen 
van het objektief gebruikt worden, welke delen zo klein 
zijn ten opzichte van hun onderlinge afstand, dat deze 
laatste een essentiële rol speelt in het probleem. 
Terwijl de richtingsmeting onbenoemde getallen geeft 
(radialen, graden), vindt men met de lange basis inter- 
ferometer lengtematen (meters, liehtseconden). Een 
ander verschil is, dat een lijn door de radiotelescopen 
niet loodrecht op de ontvangen straling geplaatst wordt, 
Dit heeft konsekwenties voor de invloed van de refrak- 


tie. 
GEODETISCHE BEREKENINGEN 


Uit het voorgaande blijkt hoe men verschillende ele- 
menten voor geodetische berekeningen kan meten, zoals 
richtingen, afstanden en af standverschillen. In het 


algemeen treden echter allerlei parasitaire onbe- 
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kenden op, zoals de positie van een satelliet en de 
richting van een radiopuntbron. Bij wijze van voorbeeld 
zal een aanduiding gegeven worden van de berekening van 
de vorm van een net van aardse punten uit richtings- 
metingen naar kunstmanen. 

Men meet bijvoorbeeld in Athene en in Delft simul- 
taan de richting naar een satelliet ten opzichte van de 
sterren, met behulp van een satellietcamera. Men kent 
dan de richting van een vlak door Athene, door Delft en 
door een zeker satellietpositie. Indien men nu nog zo'n 
simultane meting verricht naar een andere satelliet 
positie dan kent men de richting van de snijlijn van 
twee zulke vlakken, dat is de verbindingslijn Athene- 
Delft. Men kan nu ook zulke simultarte metingen doen 
tussen Riga en Delft en tussen Riga en Athene. Dan kent 
men de vorm en de oriëntering van de driehoek Athene- 
Delft-Riga (niet de afmetingen). Zo voortgaande kan men 
een driehoeksnet opbouwen over de gehele aarde. Een 
dergelijk wereldwijd net is reeds gemeten en berekend. 

De boven beschreven oplossing is zuiver geometrisch; 
de banen van de satellieten zijn namelijk niet in de be- 
rekeningen ingevoerd. Toch weet men veel van de be- 
wegingen van de kunstmanen: zij volgen ongeveer Keppler 
banen. Het is dan ook mogelijk de resultaten te ver- 
beteren door in geschikte mate de baangegevens in te 
voeren. Indien men deze baangegevens wil gebruiken, is 
het gewenst satellieten te nemen waarvan deze gegevens 
zo goed mogelijk bekend (kunnen) zijn. Men maakt daartoe 
bolvormige satellieten van zeer hoge dichtheid (2ogr/em”) 
waarvan het gewicht veel groter is dan de storende 
krachten zoals van deeltjes en straling van de zon en 
van kleine restjes atmosfeer. 

Nog beter kunstmanen kan men maken door een klein 
zwaar bolletje in te sluiten in een grote holle bol, 
die voortdurend zo bijgestuurd wordt dat hij gecentreerd 
blijft om het kleine bolletje. Dit laatste bolletje is 
dan geheel afgeschermd tegen de bovengenoemde storingen 
en wordt alleen beinvloed door de aantrekkingskracht 
van de aarde en van andere hemellichamen. Men noemt dit 
een "drag free!" satelliet. 

Indien de baangegevens van de satelliet in de be- 
rekeningen gebruikt worden dan kan men uit de metingen 
behalve de vorm en afmetingen van de aarde ook gegevens 


verkrijgen over het zwaartekrachtsveld. 


Een speciaal soort metingen dat nog niet genoemd werd, 

is de hoogtemeting van het zeeoppervlak vanaf een 
satelliet, een soort echolood met radiogolven. De verti= 
kale richting waarin de "loding" hoort te geschieden 
wordt hierbij bepaald door de "horizontale" zeespiegel 
binnen de radiobundel. Met behulp van deze metingen 

hoopt men gegevens te verkrijgen over gemiddelde plaatse- 
lijke hoogten van het fisisch zeeoppervlak ten opzichte 
van de "geoïde", dat is een potentiaalvlak van het 


zwaartekrachtsveld (theoretisch niveauvlak). Met deze 


verschillen die oplopen tot enkele meters, kan men een 
beter inzicht krijgen in de zeestromingen. De banen van 
de hiervoor gebruikte kunstmanen moeten zeer goed bekend 
zijn. Men heeft plannen om deze, bij voorkeur "dragfree', 
satellieten vast te meten aan een drietal geostabiele 
satellieten waarvan de onderlinge afstanden voortdurerd 
zeer nauwkeurig gemeten zouden worden. Dit drietal sa- 


tellieten vormt dan een referentiesysteem. 
HET GEBRUIK VAN DE METINGEN 


In dit artikel zijn een aantal methoden behandeld van 
nauwkeurige geodetische metingen over grote afstanden. 
De vraag, die in principe vooraf had moeten gaan, is: 
“Waartoe dienen deze metingen?". Het meest juiste ant 


woord is m.i. het volgende: “Wij zijn met zijn allen 


in ons hele doen en laten volkomen gebonden aan de aarde. 


Het is daarom zinvol om die aarde zo goed mogelijk te 
kennen, en één van de aspecten daarvan is de bepaling 
van vorm en afmetingen, van veranderingen daarvan, en 
de bepaling van het zwaartekrachtsveld". 

Het is ook goed om objectieve kennis over zulke ge- 
gevens te hebben om moeilijkheden van interpretatie te 
voorkomen. Men vergelijke zaken als normalisatie en 
definitie van eenheden en ijkmaten, verder landregis- 
tratie, enz. s 

Een meer specifiek probleem waarbij de hier behandelde 
metingen nuttig kunnen zijn wordt gevormd door de de- 
formaties van de aardkorst, zoals aardse getijden en het 
uit elkaar drijven van de continenten. Een probleem dat 
hopelijk op wat kortere termijn opgelost kan worden is 
het beter voorspellen van aardbevingen uit vooraf - 
gaande deformaties van de aardkorst en uit veranderingen 
in de rotatie van de aarde (de lengte van de dag en de 


poolbeweging). 
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VARTEMIS'": PLAATSBEPALINGSSYSTEEM GEBASEERD OP HET METEN VAN RICHTING EN AFSTAND 


Ir. E.‚ Goldbohm en W.B.S.M. Kneefel 


Christiaan Huygenslaboratorium B.V, 


Severdl accurate position Fixing methods — making use of both optical and radio means — are discussed in 


an effort to determine a common denominator,. It turns out, that an equivalent angular accuracy can be 


defined for any of the methods discussed, which is valid near the perpendicular middle line of the base 


line. The accuracy is shown to be proportional to the baseline length expressed in wavelengths, 


"Artemis is a position Fixing system of the p=0 


type, making use of 2 stations — a Mobile and a Fix =— 


each fitted with an antenna, which automatically tracks the antenna of the opposite station, The micro- 


wave carrier, which is continuously radiated from one station to the other and vice-versa, is used for 


angular tracking, distance measurement, data transmission and voice communication, The bearing measured 


at the Fix is in binary form, This data can be transmitted to the Mobile, The distance is measured by 


transmitting a code from the Mobile to the Fix, which after recognition is detected and retransmitted 


at another Êrequency to the Mobile, A clock will determine the average time interval of many measure- 


ments (1000), thus providing an improvement in accuracy proportional to Vo, where n is the number of 


measurements, The angular accuracy is t 0,04 grad (20), the distance accuracy is t 1,5 m (20), 


INLEIDING 


Afstandmeting — in sommige toepassingen een op zichzelf 
staand gewenst gegeven = maakt in vele gevallen deel 
uit van het meer omvattende probleem van de navigatie 
in het algemeen, en de nauwkeurige plaatsbepaling in 
het bijzonder, 

In het kader van de huidige serie voordrachten over af- 
standmeting lijkt het zinvol het verband tussen afstand 
meting en plaatsbepaling nader te belichten, daarbij 
ook de hoekmeting te betrekken, en tenslotte enige re= 
laties tussen beiden aan te duiden, 

Op aarde hebben wij tenminste 2 (variabele) meet- 
gegevens t‚o,v, een referentiesysteem nodig om de ge= 
meten plaats in dit referentiesysteem vast te leggen. 
Zulke gegevens kunnen zijn: 2 gemeten afstanden (p) van 
het te meten punt (plaats) tot de uiteinden van een be- 
kende basislijn -— men noemt dit trilateratie = of: 

2 hoeken (0) gemeten vanuit de uiteinden van en inge=- 
sloten met een bekende basislijn naar het te meten punt 
= men noemt dit triangulatie, Alternatief kunnen wij 
ook een hoek t‚os.v. een bekende referentierichting me- 
ten en een afstand van het te meten punt tot een bekend 
basispunt — men noemt dit een meting in polaire coördi= 
naten. 

Triangulatie is vele jaren het middel bij uitstek ge= 
weest om nauwkeurig plaats te bepalen, dank zij de be= 
reikte grote precisie van meetinstrumenten, zoals de 
theodoliet, 

Gezien de beperkingen opgelegd door zichtomstan= 
digheden (enerzijds opstellingshoogte in verband met de 
horizon, anderzijds de onrust in de atmosfeer, regen, 


mist etc,) was het normaal niet mogelijk grote afstan=- 
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den in êên maal te meten. Te land werd deze moeilijkheid 
opgelost door het opbouwen van een z.g. driehoeksnet, 
ter zee is dit niet goed realiseerbaar en blijven de af= 
standen beperkt tot ca, 5 km, De snelle ontwikkeling van 
de electronica heeft in dit manco sinds de laatste oor= 
log op bevredigende wijze kunnen voorzien, en een aantal 
meettechnieken gebracht, waarmee vrij grote tot zeer 
grote afstanden zeer nauwkeurig kunnen worden gemeten. 
Door gebruik van radiogolven kan de invloed van de at- 
mosfeer op de meetnauwkeurigheid aanzienlijk gereduceerd 
worden = slechts bij zeer nauwkeurige metingen en/of 
grote afstanden op aarde moet haar invloed verdiscon= 
teerd worden, Bij interplanetaire metingen is ook deze 
invloed vrijwel geëlimineerd en wordt de precisie 
slechts begrensd door de nauwkeurigheid waarmee C de 
voortplantingssnelheid van radiogolven bekend is, 
Evenals bij triangulatie de onzekerheid in de 
plaatsbepaling samenhangt met de vorm van de driehoek, 
is dat ook bij trilateratie het geval, Om optimale re= 
sultaten te krijgen moeten in het laatste geval de beide 
gemeten afstandlijnstukken elkaar op de gemeten plaats 
loodrecht snijden, De onzekerheid is dus een functie 
van de ligging van het gemeten punt t.o.v. de basislijn, 
In fig, | zien wij, dat de foutenellips, op de middel= 
loodlijn van de basis, met groter wordende afstand een 
evenredig langere hoofdas (evenwijdig met de basis) 
krijgt. De andere as daarentegen blijft eerst constant, 
met afnemende afstand, en neemt dan toe (om een verge- 
lijking met polaire plaatsbepalingssystemen mogelijk te 
maken, is voor de afstandfout een kleine waarde gekozen 


(2o = 0,67 m) terwijl de basis eveneens vrij klein is.) 


In laterale richtingen t‚o,v. de middelloodlijn, wordt 
de fout groter; de ellips kantelt, Dit kan worden opge= 
vat als samenhangend met de verandering van de hoek, ge= 


zien vanuit het midden van de basis naar het meetpunt 
FIG. PLAATSBEPALINGS YSTEEM 
FOUTSCHAAL 3,5 MM 1 M. 
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Door de basis dus steeds loodrecht op de observatierich= 


rd 


ting (vanuit het midden van de basis) mee te draaien, 
kunnen we de laterale fouten vermijden, en dat is pre- 
cies wat bij polaire meetsystemen gebeurt. De hoekfout 


is dan dus onafhankelijk van de richting geworden. 


Invloed van de basislengte op de hoekmeetnauwkeurigheid 


Nemen we als basis van een polair optisch meetinstru= 
ment — roals de theodoliet - de diameter van het objec= 
tief, dat ruwweg 50,000 golflengten meet, dan blijkt er 
een relatie te bestaan tussen deze basis en de bereikte 
nauwkeurigheid, die hier een fractie van een boogsecon= 
de kan zijn, "Artemis" gebruikt een automatisch het 
doel volgende richtantenne, die als basis 40 À meet, 
hetgeen een bewezen hoekmeetnauwkeurigheid van beter 
dan 2 boogminuten mogelijk maakt. 

Een navigatie=radar = ook een polair meetsysteem = be= 


reikt deze nauwkeurigheden niet, omdat het doel niet 
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TRANSPONDER B 


wordt gevolgd maar periodiek wordt afgetast en de doels= 

informatie dus discontinue binnenkomt, Vuurleiding radar 

is in dit opzicht weer vergelijkbaar met "Artemis", Het 
stuursignaal voor het hoekvolgen wordt hier verkregen 
door de continue integratie van de ontvangen radarimpul= 
sen (b.v, voor AN/FPSI6 met een basis D/A ®% 60À is de 
hoeknauwkeurigheid 3,5'). Bij "Artemis! wordt echter ge= 
bruik gemaakt van een steeds aanwezige draaggolf en kan 
dus een nog beter resultaat worden verwacht. 

Een uit een andere discipline afkomstig polair meetsys=- 

teem is VOR-DME, een plaatsbepalingssysteem voor vlieg=- 

tuigen, dat werkt in de 115 MHz-band, In de meest nauw- 
keurige uitvoering, de zeg. Doppler VOR, met een antenne 
basis van 5,2 À, wordt een hoeknauwkeurigheid van ca, 

0,25 grad bereikt. De basis draait hier als het ware 

electronisch rond, 

Los van verfijnde instrumentatie technieken en de 
bereikte instrumentstabiliteit (electronisch en mecha= 
nisch} blijkt dus uit genoemde voorbeelden, dat een dui-= 
delijk verband bestaat tussen de basisgrootte uitgedrukt 
in golflengten en de meetnauwkeurigheid, Behalve voor 
polaire systemen geldt dit ook voor p=p systemen en hy- 
perbolische systemen, indien betrokken op de middellood- 
lijn van de basis, Bij het vergelijken van de basislijn= 
en, dient men erop te letten, dat bij sommige systemen 
van de draaggolf zelf gebruik wordt gemaakt om afstan=- 
den en/of faseverschillen te meten (bev. Decca, Toran, 
VOR, Artemis (hoek)), andere systemen daarentegen ge= 
bruik maken van gemoduleerde draaggolven, waarbij de 
draaggolf uitsluitend als informatiedrager dient, Deze 
categorie kan nog worden onderscheiden naar: 

a) impulsmodulatie (b‚v, Loran, Radar, Trisponder, RPS 
en Miniranger van Motorola, Consol en Artemis (af= 
stand) ), 

b) sinusvormige continue modulatie (b‚v, Autotape, Tel- 
lurometer, Hydrodist etc.), 

De golflengte van de modulatie (of spectrum) is dus 

maatgevend. 

In fig. | zijn ook = op dezelfde schaal =— de foutenel- 

lipsen aangegeven van een polair plaatsbepalingssysteem 

("Artemis"). 

De hoekfouten van o=p en p=} systemen vertonen dus = op 

de middelloodlijn van de basis =— veel overeenkomst, 

Hoek= en afstandfouten zijn bij p=p systemen gekoppeld, 

bij p= systemen orthogonaal, en dus ontkoppeld, Voor 

Artemis" is als de gemeten afstandfout 20 = 1,5 m 

genomen, 

Een bijzondere plaats in genoemde reeks instrumen- 
ten heeft de theodoliet met afstandmeting, d‚m.v, gemo= 
duleerde infrarood of lasergolven, omdat de precisie in 
hoekmeting hier gecombineerd wordt met de thans bereik= 
bare grote nauwkeurigheid in afstandmeting (Geodimeter, 
Distomat), Helaas is de toepassing van deze fraaie com= 


binatie gebonden aan goed zicht, Overdag is het bereik, 


bij goed zicht, niet veel meer dan 3 km; bij slecht 
zicht aanzienlijk minder, liet doelvolgen geschiedt niet 
automatisch en vereist voortdurend nasturing. Een Éraai 
instrument in deze categorie is door het Laboratorium 


voor Geodesie T‚l, Delft ontwikkeld, (Bogaerts 1970), 
PRINCIPE VAN p=-0 HETING MET ARTEMIS 
en 


De eerste versie van "Artemis" werd enige jaren geleden 
geleverd aan Rijkswaterstaat, voor het overbrengen van 
nauwkeurige navigatie=informatie en additionele gege- 
vens = zoals beschikbaar aan boord van de werkschepen — 
naar de wal d.m.v, televisie (Schimmel 1970), 

Het acronym voor "Artemis" luidt in dit geval: 
Alutomatisch) R(ichtend) T(elecommunicatie) Mlierogolf) 
S(ysteem), 

De thans te bespreken uitvoering werd meer specifiek 
voor plaatsbepaling ontwikkeld, Het in het Engels ge= 
stelde acronym luidt: 

Alutomatic) R(anging) I(heodolite) E(radiating) HI(cero- 


brave) Signals), (foto ÊLg. 2) 


fig. 2 


beide uitvoeringen maken gebruik van een richtantenne 
op elk station, welke elkaar continu volgen door middel 
van een servostelsel, De antennes van beide stations 
staan dus ruimtelijk steeds parallel, de bundel van de 
ene staat gericht op de andere en vice-versa, De anten= 
nebundel is smal in het horizontale vlak (2°) en breed 
in het verticale vlak Te Het volgen geschiedt al- 
leen in azimuth (zie fig. 3), 

Als we &ên station aan de wal opstellen (FIX sta- 
tion) en een geschikte bekende referentie=richting (b.v. 
kaart noorden) selecteren, kan de richting naar voer= 
of vaartuig waar zich de MOBILE bevindt steeds met be=- 


trekking tot de referentie=richting gemeten worden, 


De antenne en het volgen in hoek 


De antenne, die in de X=band werkt, is van het sleuf- 


stralertype, en werkt volgens het z.g, fasevergelijkend 


REFERENCE 
DIRECTION 


REFERENCE 
DIRECTION 


monopulse principe, Uit een vergelijking van een z.g. 


som= en een verschilsignaal, die elk aan een afzonder= 
lijke uitgang van de antenne beschikbaar komen, wordt 
een stuursignaal afgeleid voor de servomotor, die de 
antenne steeds gericht houdt op het tegenstation (Skol- 
nik 1962, Rhodes 1959), Beide signalen worden na menging 
op de middenfrequentie van 30 MHz onafhankelijk en fase- 
star versterkt en aan het einde van de keten gecombi= 
neerd in een fasegevoelige detector, Een automatische 
versterkingsregeling (AGC) zorgt er dan voor dat de 
stuurspanning voor de servo een directe maat — in groot= 
te en teken = is voor de fout in volghoek en dus onaf- 
hankelijk is van de signaalsterkte, 

Het komt erop neer dat wij steeds het verschil/som quo- 
tient bepalen, Een blokschema van de antenne-eenheid 
(fig. /) geeft de belangrijkste functies weer. 

Terwille van de eenvoud dient de micorgolfbron te- 
gelijkertijd als zender en locale oscillator, zodat de 
beide stations draaggolven uitzenden die 30 Mliz ver- 
schillen, 

Om het automatisch volgen onder dikwijls moeilijke 


omstandigheden (reflecties uit omgeving en van het wa- 
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teroppervlak, rollen van het schip enz,) te doen slagen, 

is bijzondere aandacht vereist t‚a.ve: 

Ì) Het bijbundelniveau van de antenne, dat voldoende 
laag dient te zijn om binnen de practisch voorkomen= 
de signaalsterkte variaties geen ontvangst via bij= 
bundels te veroorzaken, Uitgegaan werd van 40 dB 
bijbundelonderdrukking. 

Deze stringente eis wordt veroorzaakt door het feit, 
dat we hier = anders dan bij radar = met "one way 
propagation'' te doen hebben, Het lage bijbundelni= 
veau geeft tevens bescherming tegen interferentie 
door de in het algemeen krachtiger radarzenders van 
schepen en havenradar. 

2) De breedte van de antennebundel die zo smal mogelijk 
dient te zijn bij gegeven antenne=afmeting. Een z.g. 
Dolph Tchebycheff "verlichting" van de antenne die 
gekarakteriseerd wordt door het feit dat alle bij- 
bundels even groot zijn, is in dit opzicht optimaal, 
Het verschilpatroon blijkt dan eveneens een gunstige 
vorm te bezitten, 

3) Het ongewenste volgen van de antenne op bijbundels, 
Dit is — gezien de automatie — zeer ongewenst, Om 
dit te voorkomen moeten alle bijbundels dezelfde 
fase hebben als de hoofdbundel, Dit is voor antennes 


nogal uitzonderlijk en niet zo eenvoudig te reali= 


Jb 


seren, Wij hebben dit bereikt door de middensleuven 
van de antenne een hogere exitatie te geven dan de 
Dolph Tchebycheff verdeling vereist, Hierdoor wor= 
den de bijbundels als het ware opgetild boven de as 
van het stralingsdiagram, hetgeen overigens 6 dB in 
bijbundelniveau gaat kosten (fig, 5 en figs 4). 

à) Ilet energieverbruik van de servomotor, dat gering 
dient te zijn ook bij snel volgen van de antennes, 
Dit betekent dat wij de inertie van antenne en ser- 
vomotor — betrokken op dezelfde as — identiek moe- 
ten kiezen, De«-2, dat de antenne zeer licht en 
toch ook stijf geconstrueerd moet worden (G = 2 ke), 

3) Stijfheid en nauwkeurigheid van de antenne, 
De antenne is immers onze meetbasis en de meetnauw=- 
keurigheid kan door onvolkomenheden ongunstig wor= 
den beïnvloed, 
De motor is zeer klein (size |l) en kan dank zij een 
krachtig permanent magnetisch veld en een kleine 
luchtspleet een relatief groot koppel (270 gem) le- 
veren, Opgenomen vermogen is max, 24 Watt, 

6) De speling en rondloopnauwkeurigheid van de tand- 
wieloverbrenging, Bij een overbrengverhouding van 
1:1600 wordt geëist dat de speling kleiner is dan 


ba 


Meting van azimuth=hoek 


De uit het volgen van de FIX-antenne resulterende mo- 
mentane azimuth=hoek moet continu worden gemeten, Hier- 
voor gebruiken wij een lineaire absolute optische 15 
bits hoek encoder, die l:l met de antenne=as gekoppeld 
is, Het oplossend vermogen is ca, 0,013 grad, De resul- 
terende meetnauwkeurigheid over alles van "Artemis'' 
heeft een 20 waarde van + 2' of + 0,04 grad, (100 grad 

= rechte hoek), Het uitgangssignaal van de encoder is 

in binaire code en kan over het datakanaal van de micrc= 
golfzender naar het MOBILE station worden overgebracht, 
en afgebeeld in 5 decimalen, Een BCD (1, 2, 4, 8) uit= 
gang voor de eventuele peripherie=apperatur: is beschik- 
baar, 

Tenslotte nog iets over het instellen van de referentie 
richting, De klokimpulsen, die worden gebruikt om de «f- 
stand te meten, synchroniseren ook het uitlezen van de 
hoek=encoder, Er is een voorziening gemaakt, dat de 
klokfrequentie, die normaal in de MOBILE wordt opgewekt, 
in de FIX wordt gegenereerd als de verbinding zou weg= 
vallen, Hierdoor zijn de hoek=encoder uitlezingen steeds 
ter beschikking, Het is derhalve zonder meer mogelijk 
de FIX=antenne met erop gemonteerde richtkijker langs 
visuele weg uit te richten in een bekende referentie 
richting (kerktoren, baak, vuurtoren enz,). De dan op 
het LED display van de FIX afgelezen hoek zal in het 
algemeen een willekeurige waarde hebben, Deze aflezing 
kan worden gecorrigeerd tot die van de bekende referen- 
tie=richting dim.v. 5 2,5: duimwielen waarmede elke af- 


gelezen decimaal ep de cortect.: weerde kaa wordea ge= 


bracht. Daarna laten we de FIX-antenne inspelen op de 
MOBILE tot deze daarop vergrendelt, let ware azimuth is 
nu steeds ter beschikking, Het meten van de afstand en 
de data-overdracht zal in de hierna volgende voordracht 
worden beliandeld, Vermeld zij slechts dat ook de af- 
stand in 5 decimalen op een LED display ter beschikking 


komt . 
OPERATIONELE MODES (zie fig. 3) 


"Artemis" kan in 2 operationele modes worden gebruikt, 
afhankelijk van de gewenste plaats waar de gegevens be=- 
schikbaar dienen te komen, tew,: 

M-mode, waarbij de afstandmeting (p) aan boord van de 
MOBILE wordt geïnitieerd en verkregen. De hoek (0) 
wordt op de FIX gemeten en in code over het microgolf= 
kanaal naar de MOBILE gezonden, Beide gegevens worden 
daar getoond op S=decimalige LED displays, Een "Status" 
lampje geeft aan of de cijfers betrouwbaar zijn. De ap= 
paratuur bestaat zowel voor FIX als MOBILE uit Antenna 
Unit, Control Unit en Data Unit. (zie foto fig.6 ). 
F-mode, waarbij de afstandmeting op de wal wordt geïni= 
tieerd en getoond, Het resultaat van de hoekmeting is 
daar al direct beschikbaar,: zodat het datakanaal nog 
vrij is. De MOBILE bestaat uit Antenna Unit en Control 
Unit, de FIX eveneens uit Antenna Unit en Control Unit 
en bovendien beide Data Units, 

Voor beide modi is in een spraakverbinding over de 
draaggolf voorzien (F,M,=modulatie). Bij practisch ge= 
bruik van "Artemis" kan met voordeel een rekentoestel 
worden toegepast om de polaire coördinaten om te zetten 
in een cartesisch of ander coördinatenstelsel, Desge- 
wenst kan aan de rekenaar een plotter en/of een Links/ 
Kechts indicator worden verbonden voor cartografische 
of navigatiedoeleinden, Een printer kan de gemeten ge= 


gevens registreren, 


AFSTANDHETING, OVERDRACHT HOEKINFORMATIE 


Alvorens de afstandmeting en de overdracht van hoekin= 
formatie te bespreken, zal een korte motivering worden 
gegeven, waaruit moge blijken waarom betrekkelijk een= 
voudige modulatiemethoden voor de afstandmeting en de 
data transmissie werden gekozen, Met eenvoudige modu= 
latie wordt hier onder meer bedoeld dat beschikbare 
bandbreedte, tijd en signaal vermogens vanuit een the= 
oretische benadering niet optimaal worden benut, Prac= 
tische beperkingen worden aan de modulatiemogelijkheden 
gesteld wanneer we uitgaan van twee belangrijke eisen 
met betrekking tot de toepassing van het "Artemis''-sys= 
teem, nl.: 
_ in vergelijking met andere systemen een grote flexa= 
biliteit in de opstelling van de beide stations, De 


aanwezigheid van sterk reflecterende objecten in de 
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fig. 6, MOBILE APPARATUUR 


Control Unit, Data Unit, Printer en Calculator, 


directe omgeving mag geen beperking geven in de op= 
stellingskeuze, zolang direct=zicht condities vol= 
doende zijn gewaarborgd, 

— in technisch opzicht moet het systeem voldoende mar- 
ge bieden aan onvoorziene speciale toepassingen, 
waarbij additionele data transmissie over de bestaan 
de draaggolfverbindingen mogelijk moet zijn, De be- 
langrijkste beperkingen zijn in het volgende aange= 
geven: 

a) Terwille van de eenvoud en betrouwbaarheid is elk 
station uitgerust met slechts êên microgolfbron; de 
middenfrequentie (30 MHz) wordt door onderlinge ver= 
schuiving van de microgolffrequentie verkregen, In 
elk station hebben de uitgezonden draaggolf en het 
locale mengsignaal dus dezelfde frequentie, Indien 
de draaggolf vanuit de directe omgeving wordt gere= 
flecteerd, geeft dit hooguit een onbalans op de ge= 
balanceerde mengtrappen; de nauwkeurige hoekservo's 
worden niet beïnvloed, Een ondubbelzinnige afstand= 
meting vraagt echter enige modulatiebandbreedte, 
maar bij reflectie van een gemoduleerde draaggolf 
kunnen mengprodukten ontstaan welke binnen de door- 
laatband van de m,f.,=versterkers vallen, en als zo- 
danig de betreffende hoekservo verstoren, 

b} Indien men een eenvoudige microgolfbron tegelijker- 
tijd als zender en locale meng-oscillator gebruikt, 
en de toepassing van gecompliceerde demodulatoren 
wil vermijden, dan is het in de tijd samenvallen van 
modulaties op de inkomende draaggolf en op de uit=- 
gaande draaggolf c.q. locale mengsignaal, ongewenst, 

Op grond van het voorgaande worden de benodigde modula= 

ties zoveel mogelijk in de tijd beperkt, zodat aan de 

eisen t.a.v, laag zijband vermogen t.o,v, de draaggolf, 
het niet samenvallen van signalen en de mogelijkheid van 
toevoeging van extra modulaties kan worden voldaan, In 
het volgende zal het systeem In de z.g. M=mode worden 


besproken, omdat hierin naast de afstandbepaling 


1 


vanuit de MOBILE, de hoekinformatie van de FIX naar de 


MOBILE moet worden overgedragen, 


Afstandmeetmodulatie en hoekdata modulatie 

In fig. & zijn deze signalen, zoals zij bij de MOBILE 
worden uitgezonden en ontvangen, schematisch weergege- 
ven, De feitelijke afstandmeting is betrekkelijk een= 
voudig; in de MOBILE wordt de uitgezonden draaggolf 
kortstondig onderdrukt, hetgeen na ontvangst door de 
FIX op gelijke wijze wordt beantwoord, Van de achter= 
flanken van de uitgezonden en ontvangen modulatie wordt 
het meetsignaal m(t) afgeleid, Het signaal mt) is na 
compensatie voor de interne systeemvertraging represen= 
tatief voor de afstand tussen beide stations. De meting 
wordt met een frequentie van 5 KHz herhaald, Deze af= 
standmeetmodulatie wordt in beide stations verkregen 
met snelle PIN diode modulators, In de FIX wordt aan de 
afstandmodulatie een bit in F‚M, van de hoekinformatie 
toegevoegd. De drempelniveaus voor de detectie=circuits 
worden van de practisch continu aanwezige draaggolf= 
signalen afgeleid, Het is belangrijk de relatieve drem= 
pelwaarden goed constant te houden, omdat de signaal= 
flanken (50 nsec) achter de A‚M, detectoren niet zo 
steil zijn als Fig,ë suggereert, Het zijbandvermogen 

is gering t‚o.v. het draaggolf vermogen, en de hoekser=- 
vo's worden bij sterke reflecties nagenoeg niet ge= 
stoord, Ten aanzien van de afstandcircuits zouden ster= 
ke reflecties uit de directe omgeving wel degelijk 
moeilijkheden kunnen geven, In de MOBILE zou een sto= 
rende reflectie vroegtijdige beëindiging van het meet= 
signaal kunnen veroorzaken, In de FIX zijn de ontvangen 
en uitgezonden meetmodulaties t‚b‚.v, de meetnauwkeurig= 
heid bijna direct gekoppeld, waardoor reflecties rege= 
neratief kunnen werken, Genoemde moeilijkheden zijn in 
de MOBILE eenvoudig te elimineren door de afstandcir= 
cuits gedurende het uitzenden en korte tijd daarna te 
blokkeren, In de FIX is een dergelijke signaal blok= 
kering niet zonder meer mogelijk, Daarom wordt in de 
MOBILE aan de meetmodulatie een kenmerk toegevoegd; de 
FIX reageert pas nadat het kenmerk als zodanig is her= 
kend, In de kenmerk decoder worden de vereiste detector 
blokkeerpulsen van het kenmerk afgeleid, Fig, 9 geeft 
de relatie tussen het hoekdisplay en het frame waarin 
de hoekinformatie wordt overgezonden, Aan elke afstand= 
meting is | hoekinformatiebit gekoppeld; het gehele 


bericht neemt 0,2 x 32 = 6,4 usec, 


Blokschema van MOBILE en FIX 

Het blokschema (fig, 10) geeft alleen de schakelingen 
voor de afstandmeting en de hoekoverdracht, In de 
MOBILE wordt in de kenmerkgenerator/timing circuits de 
afstandmeetmodulatie en het meetsignaal m(t) gevormd, 
D‚w.Z, het signaal m(t) wordt gestart na een correctie 
voor de interne systeemvertraging en wordt gestopt 


vanuit het detector/drempel circuit op de achterflank 
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van de FIX responsie, Ilet AGC=signaal onderbreekt de 
uitzending van de afstandmodulatie zodra de binnenkomen= 
de draaggolf te zwak, en dus de S/N-verhouding te laag 
is om een betrouwbare afstandmeting te garanderen, Om 
reeds eerder genoemde redenen worden zowel in de MOBILE 
als de FIX de drempelniveau's afgeleid van de practisch 
continu aanwezige draaggolfsignalen, De kenmerk decoder 
in de FIX is niets anders dan een schuifregister waarme= 
de het inkomende signaal doorlopend op "kenmerkvoorwaar=- 


den!" 


wordt onderzocht, Zodra het kenmerk is herkend, 
wordt het stuursignaal voor de PIN=modulator doorgelaten, 
De verbinding van de kenmerkdecoder naar het detector/ 
drempelcircuit blokkeert gedurende ca, 1,5 usr", het 
uitgangssignaal van het drempelcircuit, zodat storingen 
ten gevolge van reflecties geen toegang krijgen tot de 
PIN=modulator, Vlak voordat de achterflank van het MO- 
BILE signaal op kan treden, wordt het uitgangssignaal 
van het drempelcircuit gedurende korte tijd vrijgegeven. 
De direct binair 15 bits=-uitgang van de, aan de an- 
tenne=as gekoppelde, hoek=encoder wordt dim,v, een bi= 
naire "up/down counter", een "binary rate multiplier! en 
een "BCD-counter! omgezet in "grads" of graden, 5 decade 
BCD, De up/down counter geeft de mogelijkheid de posi= 
tieve hoekrichting links of rechts om te kiezen, De cor= 
rectiehoek vanuit de duimwielen wordt per decade bij de 
encoderhoek opgeteld; de som wordt teruggevoerd in het 
B=register., Vanuit dit register wordt 8 in het ritme 
van de binnenkomende afstand=meetsignalen doorgeschoven 
naar het modulator stuurcircuit, en daar gecombineerd 
met de frame=bits en omgezet in een bipolair signaal, 
Op het display wordt, bij het optisch uitlijnen van de 
FIX, de juiste hoek ingesteld met behulp van de duim= 
wielen, Bij de MOBILE worden de binnenkomende hoekbits 
in het O=register geschoven en parallel doorgegeven naar 
het B-dispiay en eventueel randapparatuur of calculator, 
De bepaling van de afstand, uit het voor de dubbele 
looptijd representatieve meetsignaal m(t), gebeurt met 
de bekende techniek van tijdinterval-middeling, De hier= 
bij gebruikte tijdbasis heeft een betrekkelijk lage fre- 
quentie; êên periode is equivalent voor een afstand van 
10 meter, Met het signaal m(t) worden een aantal perio= 
den van het tijdbasissignaal doorgelaten naar een teller 
zodat de teller na |l meting de naar boven of naar bene- 
den afgeronde afstand aangeeft in tientallen meters. 
Of de afronding naar boven of naar beneden plaatsvindt 
is afhankelijk van de momentele faze van het tijdbasis 
signaal t‚o,v, het niet gekoppelde signaal m(t), Het 
niet gesynchroniseerd zijn van beide signalen is voor 
deze techniek essentieel, Omdat de kans op een afronding 
naar boven evenredig is met de fractie (k) die m(t) 
langer is dan een geheel aantal tientallen meters, zal 
men indien de meting vele malen wordt herhaald en de 
resultaten worden gemiddeld de werkelijke waarde van 
mit) benaderen. De meetmethode heeft een standaarddevi- 


atie: 


L 


En vj (meters) 


„3 n= 1000 metingen 


d.w.z. voor k 


u 
g= 0,15 meter 


In de afstandteller (BCD) wordt het aantal doorgelaten 
tijdbasis pulsen gesommeerd en in de middelingsteller 
het aantal pulsen m{ts geteld, Na 1000 metingen wordt 
de afstandteller uitgelezen, Deling door 1000 en uit= 
lezing is een kwestie van komma plaatsing, Evenals Ö 
wordt P weergegeven op het LED-display, en parallel 


aangeboden aan ratidapparatuur of calculator. 
CONCLUSIE 


tiet plaatsbepalingssysteem "Artemis! meet in polaire 
coördinaten de positie van een MOLILE station met be= 
trekking tot een FIX station, De hoek wordt verkregen 
door de momentane stand van de automatisch in hoek vol= 
gende microgolfantenne; de afstand door op de draag= 
golf een kort afstandskenmerk te moduleren en de res= 
ponsie van het tegenstation te detecteren. liet verlo= 
pen tijdsinterval is een maat van de afstand. De geme- 
ten hoek kan worden gerefereerd aan het ware Noorden of 
aan elke andere gewenste richting: Op grond van dit 
principe is de hoek zowel als de afstand meetfout onaf- 
hankelijk van de afstand en het azimuth beide, 

Eén z.g. EIX basisstation is voldoende voor een “fix”, 
De meetgegevens zijn continu ter beschikking, Na uit= 
richten en vergrendelen van beide stations is inspelen 
en calibratie niet meer nodig, De FIX geeft steeds een 
nauwkeurige peiling van de MOBILE antenne aan boord, 

De gevoeligheid voor interferentie van radarzenders en 
multipele reflecties van obstakels is zeer gering, o.a. 
door de uitstekende antenne=eigenschappen,. Door toevoe= 
ging van randapparatuur kan het areaal van mogelijkhe= 
den sterk worden uitgebreid, o.m.: 

afstandmelding en afstandbediening, cartografisch te= 
kenen, diepte peilingen, dynamische positiesturing, 
electronisch ankeren, T,V‚=overdracht, ijken van andere 
plaatsbepalingssystemen, 

In Nederland werden door de Rijkswaterstaat, in Zweden 
door het Bureau Hydrography en in Monaco door het 
Christiaan lluygenslaboratorium vele metingen verricht 
en gecontroleerd door landmeters met theodolieten, De 
standaarddeviatie in hoek was gemiddeld 0,025 grad, 


De standaarddeviatie in afstand 0,8 m, 
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Voordracht gehouden op 5 juni 1973 tijdens de 230ste 


werkvergadering in het Delta-hotel te Vlaardingen. 


HET PHILIPS OPTISCH-ELEKTRONISCH MEETSYSTEEM VOOR GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN 


drs H. Renes 
Fhilips HIG-PIT Eindhoven 


De werking van het Philips optisch=elektronisch, lineair meetsysteem wordt in grote lijnen ver- 


klaard, waarbij enerzijds minder essentiële functies (bijvoorbeeld de alarmeringsschakelingen) 


ter wille van de overzichtelijkheid onbesproken blijven, terwijl anderzijds interessante schake- 


lingen (fotocel-versterker, interpolator) meer in detail besproken worden. 


In het hoofdstuk GRONDSLAGEN worden algemene aspecten van het meetsysteem behandeld. Hierbij 


worden, op grond van de eisen die het toepassingsgebied stelt, de technologische mogelijkheden 


en de commerciële argumenten, de specificaties van het meetsysteem opgesteld. Bij de realisatie 


moet gekozen worden uit een aantal verschillende oplossingen, waarbij blijkt dat enkele keuze- 


criteria een enigszins arbitrair karakter hebben. 


In de hoofdstukken OPTIEK en ELEKTRONICA worden het optische, resp. elektronische deel van het 


meetsysteem uitgelegd, 


1. GRONDSLAGEN 


Een lineair meetsysteem bestaat uit drie delen: 

1. de lineaire informatie-drager, welke voorzien is 
van aequidistante merktekens (de liniaal); 

2e, de opnemer, welke de merktekens waarneemt en hun 
positie-informatie overdraagt op electrische 
signalen; 

3. de adapter, welke deze signalen bewerkt (inter- 
poleert) en omzet in signalen, die geaccepteerd 
worden door de indicator of de besturing. 

Het Philips optisch-electronisch lineair meet 
systeem is speciaal ontwikkeld voor de toepassing 
van een numerieke indicator of een numerieke bestu- 
ring op gereedschapswerktuigen. In verband met het 
nogal ruwe klimaat in de metaal-verspanende werk- 
plaats moet het meetsysteem bestand zijn tegen de 
invloeden van: 

— metalen spanen 

— (gietijzer) stof 

— koel- en snijvloeistoffen 

— smeeroliën 

= trillingen 

— parasitaire bewegingen loodrecht op de meetrich= 
ting 

= hoge en lage temperaturen (o.a. tijdens trans- 
port) 

„- sterke electromagnetische storingen 

Dit toepassingsgebied stelt bijzondere eisen 
aan het meetsysteem: het moet robuust zijn, niet 
aan slijtage onderhevig zijn, geen periodiek onder 
houd behoeven en de nauwkeurigheid mag tijdens de 
levensduur niet verminderen. 


Bovendien wordt verlangd dat eventueel 
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binnendringende verontreinigingen het meetsysteem 

niet kunnen beschadigen en, zo mogelijk, het functio 
neren niet belemmeren, 

Het meetsysteem kan tegen de ongunstige omgeving be- 
schermd worden door het in een hermetisch afgedichte 
behuizing onder te brengen. Echter door de wrijving 

in de afdichting ontstaat slijtage, terwijl vooral 

bij de kleinere machines hysterese in de positione- 
ring van de sleden optreedt. Bovendien leert de er- 
varing dat een lineaire afdichting nooit hermetisch 
dicht is, waardoor periodieke reiniging van het dik- 
wijls moeilijk bereikbare meetsysteem noodzakelijk | 
wordt. | 

De groep Numerieke Besturing van de HIG-PIT | 
heeft daarom gekozen voor de alternatieve oplossing: 
het open, contactloze meetsysteem, waarvan de lini- 
aal en de opnemer volkomen bestand zijn tegen het 
klimaat van de metaal-verspanende werkplaats, ter- 
wijl de vrije afstand tussen de liniaal en de opne- 
mer voldoende groot is om te voorkomen dat eventueel 
tussen vallende spanen schade kunnen veroorzaken. 

Bij de keuze van het fysische principe van het 
meetsysteem leiden de eisen van contactloos meten en 
erote vrije afstand tussen liniaal en opnemer tot 
een optisch meetsysteem. 

Onafhankelijk van het fysische principe is er 
nog de keuze tussen een absoluut meetsysteem, waar- 
bij iedere positie van de opnemer t.o.v. de liniaal 
een uniek signaal oplevert, en een incrementeel 
meetsysteem, waarbij een verplaatsing van de opnemer 
t.o.v. de liniaal een signaal met een periodiek re- 
peterend patroon genereert. 

In deze toepassing verdient het incrementele 


systeem de voorkeur wegens de minder complexe opzet 


en dus lagere prijs, terwijl door het treffen van 
bijzondere voorzorgen de bedrijfszekerheid zeker 


niet minder is dan die van het absolute meetsysteem. 


De liniaal van een incrementeel, optisch, line- 
air meetsysteem draagt aequidistante, identieke 
merktekens: een optisch raster. In verband met de 
aanbouw aan de machine is het reflectieraster ge- 
schikter dan het transmissieraster. Op het eerste 
gezicht lijkt het handig om voor de steek van dit 
raster het oplossend vermogen van het meetsysteem te 
Kiezen. Bedenkt men echter dat enige jaren geleden 
reeds een oplossend vermogen van minstens 2 jun werd 
verlangd, terwijl tegenwoordig 0,5 jum niet excep- 
tioneel is, dan wordt de steek wel erg fijn. Er wor- 
den dan zeer hoge eisen gesteld aan de afbeeldings- 
kwaliteit van het objectief, terwijl reeds een dun 
laagje fijn stof op de liniaal het contrast van het 
raster ontoelaatbaar kan verminderen. 

Er is bovendien nog een zwaar wegend argument 
tegen een fijne rastersteek, Optische rasters uit 
één stuk kunnen slechts vervaardigd worden met een 
maximale lengte van ongeveer 1 meter. Daar de sleden 
van gereedschapswerktuigen van gemiddelde grootte 
een slag hebben van 1 à 3 meter (bij de grote por- 
taal-freesmachines kan de slag wel 20 meter of meer 
zijn) ontstaat dus de noodzaak linialen met een wil- 
lekeurige lengte samen te stellen door korte stan= 
daard-linialen aan elkaar te rijgen. Uit een analyse 
van het gedrag van het meetsysteem op de overgang 
van twee liniaaldelen volgt dat de rastersteek moet 
liggen tussen 0,5 mm en 2 mm. In verband met de eis 
dat het meetsysteem maten zowel in decimale fracties 
van de mm als van de inch moet kunnen representeren, 
is de steek van het raster op 0,635 mm = zö inch ge= 
steld (de keuze van dit getal wordt later toege- 
licht). 

De opnemer produceert periodiek-analoge, elec— 
trische signalen waarvan de periode gelijk is aan de 
steek van het raster. Een oplossend vermogen van 
A an vereist dus een interpolatie van het analoge 
signaal met een factor 1270. De ervaring leert dat 
bij statische signalen de interpolatiefactor niet 
groter dan 20 kan zijn; een grotere interpolatie- 
factor is slechts mogelijk bij dynamische signalen. 

Tenslotte moet nog vermeld worden dat de tech 
nische meter gedefinieerd is als de afstand tussen 
twee merktekens op een ijzeren staaf. De liniaal be- 
staat dan ook in principe uit een ijzeren drager 
waarop het meetraster is aangebracht, dat door een 
opgelijmd dekglas tegen de omgeving beschermd wordt. 
Daar de hardheid van glas groter is dan die van me- 
talen spanen, is de liniaal aldus volkomen bestand 


tegen het klimaat van de metaal-verspanende werk- 
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Plaats; bij toepassing op slijpmachines moeten schter 


beschermende maatregelen getroffen worden. 
2. OPTIEK 


Het optische deel van het meetsysteem wordt gevormd 
door de liniaal en de opnemer. De beschouwingen in 
het vorige hoofdstuk voeren tot de volgende (zeer be- 
knopte) specificatie: 

liniaal =— optisch reflectieraster van het incremen- 


tele type 
- steek 655 jam 


afstand liniaal/opnemer — 14 mm 


opnemer — optisch 


— dynamische, electrische signalen 


Het principe van de opnemer wordt aan de hand 


van figuur 1 verklaard. 


En 


a 


SPIEGEL 


OBJECTIEF 


LIMIAAL 


tiguur 1 


Het transmissieraster (de liniaal) is geplaatst in 
het hoofdbrandvlak van het objectief waardoor het 
raster gespiegeld t.o.v. de as van het optische stel- 
sel, bestaande uit objectief en vlakke spiegel, op 
zichzelf wordt afgebeeld. De lamp verlicht via de 
condensor een stukje raster rechts van de optische 
as; de lichtbundel treft na passage van het objec- 
tief, reflectie aan de spiegel, nogmaals passage van 
het objectief het overeenkomstige stukje raster 
links van de optische as en een deel van de licht- 
bundel valt tenslotte op de fotocel, die de licht- 
stroom transformeert in een electrische stroom. 

Het is duidelijk dat wanneer het raster 
(liniaal) naar rechts beweegt, de projectie van het 
raster naar links zal bewegen en omgekeerd. De foto- 
cel ziet dus twee in tegengestelde richting over el- 
kaar schuivende rasters. Wanneer de zwart-wit ver- 
houding van de lijnenparen van de liniaal juist 1:1 
is, varieert de lichtstrcom, die op de fotocel valt, 


lineair van de waarde nul (heldere lijntjes projec- 


tie vallen precies op zwarte lijntjes liniaal) tot Een nadere beschouwing van figuur 5 leert dat het 


een maximale waarde (heldere lijntjes projectie signaal Sg0 g0° voor loopt t.o.v. signaal S. Ver- 

vallen precies op doorzichtige lijntjes liniaal). der blijkt inderdaad dat binnen één periode voor 

In figuur ? is de electrische stroom van de fotocel iedere waarde van x één unieke combinatie van 50 eri 

als functie van de positie van de liniaal voorge- So voorkomt. De twee signalen 55 en 590 maken nu 

steld, nen een ondubbelzinnige plaats- en richtingsdetectie mo- 
gelijk. 


Het werkelijke fotocel-signaal verschilt he- 


liatacr 


laas nogal sterk van het ideale driehoeksvormige 
signaal. Door diverse oorzaken (o.a. afbeeldingson- 
scherpte) zijn de scherpe kanten van de driehoeken 


afgerond, waardoor het signaal min of meer sinusvor- 


mig is. Bovendien blijkt dit sinusvormige signaal 


gesuperponeerd te zijn op een sterke, maar variabele 


figuur 2 
gelijkstroom-component, veroorzaakt door de donker- 
Uit de figuur blijkt direct dat het fotocel-signaal stroom van de fotocel en het z.g. vals licht 
inderdaad een periodiek=analoog signaal is. Een na- (strooilicht, omgevingslicht). Zie figuur 4. 


dere beschouwing brengt twee eigenschappen aan het 
lieht: 


Vrenscet 


a. De periode van het signaal is gelijk aan de hal- 
ve rastersteek. Dit is een gevolg van de spiege- 
ling van de projectie van het raster t.o.v. de 
optische as. Wanneer de liniaal zich over een 
halve steek naar rechts verplaatst, dan ver= 
plaatst de projectie zich over een halve steek 
naar links, dus de relatieve verplaatsing van de 


projectie is juist één steek. Dit is de z.g. op- 


tische interpolatie; de interpolatiefactor is 


exact gelijk aan 2. figuur 4 
Lt. Binnen één periode is er een dubbelzinnig ver- 


band tussen de amplitude van het fotocel-signaal Rn tente ee er 


peen n ir e ti | n= 
en de positie van de liniaal; in het algemeen ring, waardoor de interpolatie zelfs voor kleine in 


behoren bij één waarde van de fotocel-stroom terpolatiefactoren al gauw onbetrouwbaar wordt. De | 


twee posities van de liniaal. Hierdoor is niet oplossing van dit probieem de eliminatie van de 


alleen de positie van de liniaal onzeker, maar niet-constante gelijkstroom-component. Dit is moge- 


ook zijn bewegingsrichting. Eén signaal geeft te lijk wanneer op de plaatsafhankelijke modulatie van 


weinig informatie. Dit is een fundamentele ei- het fotocel-signaal een tijdsafhankelijke modulatie 


genschap van alle incrementele meetsystemen. De gesuperponeerd wordt, sodat ook bij stiletend van 


oplossing van dit probleem is simpel: laat de de opnemer de fotocel een wisselstroom-signaal pro- 


EREN ; duceert. 
opnemer een tweede positie-informatie signaal 


renereren, bijvoorbeeld een gelijkvormig signaal Beschouw mofbele EAguur 1. ALS bij BULLAGARE 


dat t.o.v. het eerste signaal (bij voorkeur) 90° van de liniaal de vlakke spiegel draait om een as 


in fase verschoven An. Zie flguur 3. loodrecht op het vlak van tekening, dan zal de pro- 
jectie van het raster bewegen met een snelheid, die 

bd bepaald wordt door de rotatiesnelheid van de spiegel 
en de brandpuntsafstand van het objectief. Een even- 
tuele snelheid van de liniaal wordt met tegengesteld 
teken gesuperponeerd op de snelheid van het gepro- 
jecteerde raster. Het fotocel-signaal heeft dan al- 
tijd een wisselstroomcomponent. 


De hoekverdraaiing van de vlakke spiegel is 


uiteraard beperkt, zodat al spoedig de beweging ge- 
staakt moet worden. De eenvoudigste oplossing is de 


| 
spiegel een harmonische trilling te laten ondergaan. 
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Er ontstaat dan echter een sinusvormig fotocel- 
signaal met een harmonische fase-modulatie. Dit type 
signaal laat zich moeilijk verwerken, maar het be- 
langrijkste bezwaar is dat het een brede frequentie- 
band heeft, waardoor het niet goed mogelijk is om 
electromagnetische storingen effectief weg te filte- 
ren. 

Electronisch aantrekkelijker, maar mechanisch 
moeilijker te realiseren, is een lineaire fasemodu- 
latie. De continue rotatie van de vlakke spiegel 
kan bereikt worden door deze te vervangen door een 


spiegel-polygoon;s zie figuur 5, 


figuur 5 


Door de telecentrische stralengang tussen het ob- 
jectief en het spiegelpolygoon heeft de translatie 
van de polygoonfacetten (vlakke spiegeltjes) geen 
invloed op de afbeelding. De constante rotatie van 
de facetten zorgt er voor dat de projectie van het 
raster met een eenparige snelheid voortloopt. De 
opeenvolgende facetten nemen tijdens de rotatie van 
het polygoon elkaars taak over, Aangezien deze over- 
name uiteraard geleidelijk moet plaats vinden, wordt 
de diameter van het objectief zo gekozen, dat ten- 
minste 5 facetten tegelijk aan de beeldvorming bij=- 
dragen. Een getrouwe afbeelding van het raster eist 
dat de rasterprojecties, die via de opeenvolgende 
facetten worden gevormd, precies op elkaar passen. 
De eerste voorwaarde hiervoor is dat het raster be- 
staat uit aequidistante, identieke lijntjes. Aan 
deze voorwaarde is bij een incrementeel meetsysteem 
automatisch voldaan. De tweede voorwaarde is dat 
het aantal facetten van het polygoon en de brand- 
puntsafstand van het objectief zo gekozen worden, 
dat zij ‘passen! bij de steek van het raster. De 
betrekking tussen deze drie grootheden wordt gege 


ven door de formule: 
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Hierin is: f = branäpuntsafstand objectief 
N = aantal facetten polygoon 
3 = Steek raster 
n= natuurlijk getal (1,2,3,.eese) 
Het fotocel-signaal heeft na eliminatie van de ge- 


lijkstroomcomponent de vorm: 


F(t) = K.sin(2Ttgst + p(t)) 


Hierin ia: Vv = rastersnelheid 


P (tje UJ.t = lineaire fasemodulatie t.g.v. 
de rotatie van het spiegelpo- 
lygoon 


ds = halve rastersteek t.g.v. de tweevou- 
dige optische interpolatie 
Met behulp van de betrekking x = v.t kan deze formu- 


le omgewerkt worden tot: 
vanf x 
F‚(t) = K‚-sin( wt + 2 Is) 


Het signaal bevat dus een draaggolf met de cirkel 
frequentie wen de positie-informatie x. Eliminatie 
van de draaggolf en richtingdetectie kan o.a. be- 
reikt worden door de opnemer een tweede fotocel-sig- 


naal te laten opwekken, dat de vorm heeft: 
: x 
F‚(+t) = Ko-sin(wt — Fe) 


Dit signaal ontstaat als de tweede fotocel een ge- 
projecteerd raster ziet, dat in de tegengestelde 


richting van de eerste projectie voortloopt. 


De practische realisatie van deze theoretische be= 
schouwingen is de opnemer LMS-III, waarvan het 


optisch schema wordt gegeven in figuur 6. 


5 


fig.6 


De lamp O is geplaatst in het middelpunt van de 

holle, sferische spiegel (@) en verlicht via de con- 
densor (5) het zendraster @ ‚ Dit zendraster wordt 
via de rasterlens (5) , het objectief 6) , het po- 


iygoon () en de spiegelgroep = 6ö) _ (1) ge- 


projecteerd op de gebiedjes © en (2) van het 


raster. Het gereflecteerde licht valt op de foto- 


cellen (5) en 66) 


treert het licht op de fotocellen en doet tevens 


De eylinderlens GD concen= 


dienst als venster, maar heeft geen functie bij de 
afbeelding van het zendraster. 
De spiegelgroep bestaat uit de vlakke spiegel 
‚ de halfdoorlatende spiegel ‚ die de 
lichtbundel in twee gelijke delen splitst, en de 
hoekspiegel Gi) ‚ die in het vlak van tekening 
als vlakke spiegel werkt, maar in het vlak lood- 
recht op het vlak van tekening de lichtstralen 
tweemaal reflecteert, waardoor een storing geëli- 
mineerd wordt, die samenhangt met de stand van de 
lijnen van de liniaal (hierop wordt verder niet in- 
gegaan). 
Het raster is aangebracht op de ijzeren drager 
(4) en wordt beschermd door het dekglas (3) 
Merk op dat de ?#-voudige optische interpolatie 
van figuur Ì hier niet optreedt. De fotocel-signa- 


len zijn dan ook: 


j i 
F, = K‚-sinlwt + 2.5) 


Xx 
EN Kesinl wt - ar 5) 


Het polygoon wordt direct aangedreven door een 
quasi-synchrone hysterese motor, die rechtstreeks 
uithet lichtnet gevoed wordt. De draaggolffrequen- 
tie is daardoor afhankelijk van de frequentie van 
het lichtnet: 


netfrequentie 50 Hsk f = 16.375 Hz 
netfrequentie 60 Hap f = 19.650 Hz 


De maximale verplaatsingssnelheid is gespecifi- 


ceerd als 48 m/min, en dan geldt 
ant = 2TL.1260.t 


Dé frequentie van de draaggolf wordt door de bewe- 
ging van de opnemer t.o.v. de liniaal gemoduleerd 
met een maximale freguentiezwaai van 1260 Hz. 

De opnemerkabel transporteert dus signalen, 
die liggen binnen de smalle frequentieband 15 kHz- 
21 kHz. Door toepassing van smalle=-band filters 
kan de signaalruisverhouding sterk verbeterd wor- 
den, temeer daar de electromagnetische storingen 
het sterkst zijn in de frequentieband 50 Hz — 1 kHz 
(de netfrequentie plus zijn hogere harmonischen) 
en boven de 100 kHz met een breed maximum rond 
3 MHz (vonkende schakelaarcontacten en collectors 


van gelijkstroommotoren). 


5, ELECTRONICA 


De adapter bevat vrijwel alle electronica van het 
meetsysteem; in de opnemer zitten slechts twee 
identieke fotocelstroomversterkers en een ontsto= 
ringsfilter. 

De adapter ontvangt via de opnemerkabel de versterk 


te fotocel-signalen: 


5, = A.sin (wt + an) 


S, = Assin (wt - 205) 
Nadere beschouwing van deze signalen leert dat bij 
een verplaatsing in de positieve x=richting het 
faseverschil tussen 5, en 55 toeneemt, terwijl omge 
keerd een verplaatsing in de negatieve x-richting 
een afname van het faseverschil tot gevolg heeft. 
Detectie van het teken van de verandering van het 
faseverschil geeft dus de richting van de verplaat- 
sing. 

De grootte van de verplaatsing lijkt ook een- 
voudig te bepalen door het lineaire verband tussen 
het faseverschil en x. Dit geldt echter alleen voor 
zuiver sinusvormige signalen en de opnemersignalen 
zijn helaas slechts bij benadering sinusvormig. Een 
verandering van het faseverschil met 2TU kan echter 
wel nauwkeurig vastgesteld worden. Anders gezegd: 


de adapter meet het faseverschil tussen S, en 5, 


in incrementen van 2TT radialen. De eren 
van de opnemer t.o.v. de liniaal wordt dan gemeten 
in inerementen van Ès = 0,3175 mm. Dit oplossend 
vermogen is ontoelaatbaar klein en bovendien geen 
eenvoudige decimale fractie van de mm (wel van de 
inch, nl 0,0125 inch). | 

Het argument van de signalen is omgekeerd even- 
redig met de rastersteek. Vergroting van het oplos=- 
send vermogen door deling van de rastersteek heeft 
dus een vermenigvuldiging van het argument tot ge- 
volg. Verkleining van de rastersteek is niet toe= 
laatbaar, maar het doel kan ook bereikt worden door 
de signalen electronisch te vermenigvuldigen; het 
gewenste oplossend vermogen en de inch-mm conversie 
zijn eenvoudig instelbaar door de juiste vermenig=- 
vuldigingsfactor te kiezen. Figuur 7 geeft het 


principeschema van deze schakeling: 


S= Asinlut+ 2n &} 


Bsinlsiswt + 211 E— 
MS = “eas 


B sin(soawot + 2115) 
635/500 en 


mm inch 


- figuur 7 
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De spanningsgestuurde oscillator genereert het sig- 
naal MS met de nominale frequentie 635 w of 500 w , 
dat door de deler door 6355 of 500 gedeeld wordt, 
zodat het signaal DMS de frequentie w heeft. De in- 
stelling van het deeltal wordt bepaald door de 
spanning op de lijn 'mm/inch'. De analoge fase- 
naar-spanning omzetter transformeert het fasever- 
schil tussen DMS en 5 in een analoge spanning, die 
de frequentie van de oscillator bijstuurt totdat 
DMS in de pas loopt met 5. 

In de stand 'mm' is de schijnbare rastersteek 
s/635 = aan dus het oplossend vermogen is hed AAM. 
In de stand 'inch' is de schijnbare rastersteek 
s/500 = 0,000.05 inch en het oplossend vermogen 
0,000,025 inch. Een kleiner oplossend vermogen kan 
eenvoudig verkregen worden door de frequentie van 
het signaal MS te delen door een geschikt (geheel) 
getal, of door een andere vermenigvuldigingsfactor 
te kiezen. De laatste oplossing eist echter een 


aanpassing van de oscillator. 


De keuze van de rastersteek kan nu nader toe- 
gelicht worden. De vermenigvuldigingsfactor mag 
niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is om te 
voorkomen dat de freguentie van MS te hoog wordt 
(voor een oplossend vermogen van 0,5 um is bij een 
steek van 0,635 mm en een netfrequentie van 60 Hz 
de nominale frequentie van MS reeds 12,5 MHz! ). De 
interpolatiefactor is in het algemeen een gewone 
breuk, waarvan de teller de vermenigvuldigingsfac— 
tor is en de noemer het getal waardoor de frequen- 
tie van MS gedeeld moet worden om het verlangde op- 
lossend vermogen te verkrijgen. De rastersteek moet 
dus zodanig gekozen worden dat de noemer van de in- 
terpolatiefactor zo klein mogelijk is. Bovendien is 
de regelkring slechts in een smal frequentiegebied 
stabiel, zodat de twee vermenigvuldigingsfactoren 


dicht bij elkaar moeten liggen. 


Per definitie geldt: 


1 inch = 2 


Hieruit volgt dat wanneer de rastersteek een deci- 
male fractie van de mm is, de noemer van de inch- 
interpolatiefactor tenminste de factor 127 bevat; 
bij een decimale fractie van de inch komt deze fac- 
tor in de teller van de mm-interpolatiefactor. De 
rastersteek moet dus een decimale fractie van de 
inch zijn en de keus is gevallen op 
8 = 0,025 inch = 0,655 mm. 

Figuur 8 toont het blokschema van de electro- 
nica. Twee elementen uit deze schakeling worden 


wat meer gedetailleerd beschreven. 
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a. De fotocelstroomversterker. De toegepaste Si- 
fotocellen hebben een groot oppervlak en daardoor 
ook een grote eigen capaciteit, welke parallel staat 
aan de belastingsweerstand. De gemoduleerde licht- 
stroom wordt door de fotocel omgezet in een wissel- 
stroom, waardoor over de belastingsweerstand een 
wisselspanning ontstaat. De capaciteit vormt echter 
een kortsluiting voor deze wisselspanning, waardoor 
de frequentiekarakteristiek reeds bij 1 kHz begint 
af te vallen. De invloed van de eigen capaciteit kan 
echter geëlimineerd worden door de fotocel op te ne- 
men in een schakeling die de spanning over de foto- 


cel constant houdt; zie figuur 9. 


figuur 3 


De terugkoppeling houdt de spanning op de — ingang 
van de evermttonste versterker op een constant ni- 
veau, waardoor de spanning van de Si-fotodiode con- 
stant blijft, ongeacht de geleverde stroom. Bij ex- 
perimenten bleek de versterkingsfactor van de schake- 


ling tot 500 kHz vrijwel constant te zijn. 


b. De synchronisatie van de spanninegsgestuurde og= 


cillator (figuur 10) 


figuur 10 


projecteerd op de gebiedjes en (2) van het 
raster. Het gereflecteerde licht valt op de foto 
cellen (5) en (6) ‚ De eylinderlens D concen 
treert het licht op de fotocellen en doet tevens 
dienst als venster, maar heeft geen functie bij de 
afbeelding van het zendraster. 
De spiegelgroep bestaat uit de vlakke spiegel 

‚ de halfdoorlatende spiegel ‚ die de 
liehtbundel in twee gelijke delen splitst, en de 
hoekspiegel ú) ‚ die in het vlak van tekening 
als vlakke spiegel werkt, maar in het vlak lood- 
recht op het vlak van tekening de lichtstralen 
tweemaal reflecteert, waardoor een storing geëli- 
mineerd wordt, die samenhangt met de stand van de 


lijnen van de liniaal (hierop wordt verder niet in- 


gegaan). 


Het raster is aangebracht op de ijzeren drager 


{5 en wordt beschermd door het dekglas 63) 
Merk op dat de 2-voudige optische interpolatie 
van figuur | hier niet optreedt. De fotocel-signa- 


len zijn dan ook: 


FP, = Kusinlwt + an.) 


Fi Kocminlut- 2r1.5) 


Het polygoon wordt direct aangedreven door een 
quasi=synehrone hysterese motor, die rechtstreeks 
uithet liehtnet gevoed wordt. De draaggolffrequen- 
tie is daardoor afhankelijk van de frequentie van 
het liehtnet: 


16.375 Hz 
19.650 Hz 


netfrequentie 50 Hok f 


netfrequentie 60 Hap f 


Ii 


De maximale verplaatsingssnelheid is gespecifi- 


ceerd als 48 m/min, en dan geldt 
ps 
arr = 2TL. 1260. t 


Dé frequentie van de draaggolf wordt door de bewe- 
ging van de opnemer t.o.v. de liniaal gemoduleerd 
met een maximale frequentiezwaai van 1260 Hz. 

De opnemerkabel transporteert dus signalen, 
die liggen binnen de smalle frequentieband 15 kHz- 
21 kHz. Door toepassing van smalle-band filters 
kan de signaalruisverhouding sterk verbeterd wor- 
den, temeer daar de electromagnetische storingen 
het sterkst zijn in de frequentieband 50 Hz =— 1 kHz 
(de netfrequentie plus zijn hogere harmonischen) 
en boven de 100 kHz met een breed maximum rond 
3 MHz (vonkende schakelaarcontacten en collectors 


van gelijkstroommotoren). 


jd. ELECTRONICA 


De adapter bevat vrijwel alle electronica van het 
meetsysteem; in de opnemer zitten slechts twee 
identieke fotocelstroomversterkers en een ontsto- 
ringsfilter. 

De adapter ontvangt via de opnemerkabel de versterk 


te fotocel-signalen: 


5, = Assin (wt + ant =) 


5, = A.sin (wt - 2TT=) 
Nadere beschouwing van deze signalen leert dat bij 
een verplaatsing in de positieve x-richting het 
faseverschil tussen 5, en 5 toeneemt, terwijl omge- 
keerd een verplaatsing in de negatieve x-richting 
een afname van het faseverschil tot gevolg heeft. 
Detectie van het teken van de verandering van het 
faseverschil geeft dus de richting van de verplaat- 
sing. 

De grootte van de verplaatsing lijkt ook een- 
voudig te bepalen door het lineaire verband tussen 
het faseverschil en x. Dit geldt echter alleen voor 
zuiver sinusvormige signalen en de opnemersignalen 
zijn helaas slechts bij benadering sinusvormig. Een 
verandering van het faseverschil met 2TL kan echter 
wel nauwkeurig vastgesteld worden. Anders gezegd: 
de adapter meet het faseverschil tussen 5, en 5» 
in incrementen van 2TE radialen. De verplaatsing 
van de opnemer t.o.v. de liniaal wordt dan gemeten 
in incrementen van Ès = 0,3175 mm. Dit oplossend 
vermogen is ontoelaatbaar klein en bovendien geen 
eenvoudige decimale fractie van de mm (wel van de 
inch, nl 0,0125 inch). 

Het argument van de signalen is omgekeerd even- 
redig met de rastersteek. Vergroting van het oplos- 
send vermogen door deling van de rastersteek heeft 
dus een vermenigvuldiging van het argument tot ge- 
volg. Verkleining van de rastersteek is niet toe- 
laatbaar, maar het doel kan ook bereikt worden door 
de signalen electronisch te vermenigvuldigen; het 
gewenste oplossend vermogen en de inch-mm conversie 
zijn eenvoudig instelbaar door de juiste vermenig-= 
vuldigingsfactor te kiezen. Figuur | geeft het 


principeschema van deze schakeling: 


 SPANNINGS - MS 
1 GESTUURDE 
OSCILLATOR 


5 = Asinleat + 2n 5) 


B sinlsss-uot + 2 —e-| 
MS Haas 


B sin(soo-wot + 2) 
mm inch 500 


‚figuur 7 
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De spanningsgestuurde oscillator genereert het sig- 
naal MS met de nominale frequentie 635 w of 500 w , 
dat door de deler door 635 of 500 gedeeld wordt, 
zodat het signaal DMS de frequentie w heeft. De in- 
stelling van het deeltal wordt bepaald door de 
spanning op de lijn 'mm/inch'. De analoge fase- 
naar-spanning omzetter transformeert het fasever- 
schil tussen DMS en 5 in een analoge spanning, die 
de frequentie van de oscillator bijstuurt totdat 
DMS in de pas loopt met 5, 

In de stand 'mm' is de schijnbare rastersteek 
2/635 = 1 jam, dus het oplossend vermogen is 0,5 jam. 
In de stand 'inch' is de schijnbare rastersteek 
s/500 = 0,900.,05 inch en het oplossend vermogen 
0,000,025 inch. Een kleiner oplossend vermogen kan 
eenvoudig verkregen worden door de frequentie van 
het signaal MS te delen door een geschikt (geheel) 
getal, of door een andere vermenigvuldigingsfactor 
te kiezen. De laatste oplossing eist echter een 


aanpassing van de oscillator. 


De keuze van de rastersteek kan nu nader toe- 
gelicht worden. De vermenigvuldigingsfactor mag 
niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is om te 
voorkomen dat de frequentie van MS te hoog wordt 
(voor een oplossend vermogen van 0,5 jam is bij een 
steek van 0,635 mm en een netfrequentie van 60 Hz 
de nominale frequentie van MS reeds 12,5 MHz!). De 
interpolatiefactor is in het algemeen een gewone 
breuk, waarvan de teller de vermenigvuldigingsfac- 
tor is en de noemer het getal waardoor de frequen- 
tie van MS gedeeld moet worden om het verlangde op- 
lossend vermogen te verkrijgen. De rastersteek moet 
dus zodanig gekozen worden dat de noemer van de in- 
terpolatiefactor zo klein mogelijk is. Bovendien is 
de regelkring slechts in een smal frequentiegebied 
stabiel, zodat de twee vermenigvuldigingsfactoren 


dicht bij elkaar moeten liggen. 
Per definitie geldt: 1 inch = 2 mn . 


Hieruit volgt dat wanneer de rastersteek een deci- 
male fractie van de mm is, de noemer van de inch- 
interpolatiefactor tenminste de factor 127 bevat; 
bij een decimale fractie van de inch komt deze fac- 
tor in de teller van de mm-interpolatiefactor. De 
rastersteek moet dus een decimale fractie van de 
inch zijn en de keus is gevallen op 
5 = 0,025 inch = 0,655 mm. 

Figuur 8 toont het blokschema van de electro= 
nica. Twee elementen uit deze schakeling worden 


wat meer gedetailleerd beschreven. 
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kabel 


| 


figuur 8 [_ idem spiegelbeeld 75} jj 


a. De fotocelstroomversterker. De toegepaste Si- 
fotocellen hebben een groot oppervlak en daardoor 
ook een grote eigen capaciteit, welke parallel staat 
aan de belastingsweerstand. De gemoduleerde licht- 
stroom wordt door de fotocel omgezet in een wissel- 
stroom, waardoor over de belastingsweerstand een 
wisselspanning ontstaat. De capaciteit vormt echter 
een kortsluiting voor deze wisselspanning, waardoor 
de frequentiekarakteristiek reeds bij 1 kHz begint 
af te vallen. De invloed van de eigen capaciteit kan 
echter geëlimineerd worden door de fotocel op te ne- 
men in een schakeling die de spanning over de foto- 


cel constant houdt; zie figuur 9. 


figuur 3 


De terugkoppeling houdt de spanning op de =— ingang 
vn we overntrcnsle versterker op een constant ni 
veau, waardoor de spanning van de Si=fotodiade con- 
stant blijft, ongeacht de geleverde stroom. Bij ex- 
perimenten bleek de versterkingsfactor van de schake- 


ling tot 500 kHz vrijwel constant te zijn. 


b. De synchronisatie van de spanningsgestuurde os- 


eillator (figuur 10) 


ES 
ie 


figuur 10 


Deze schakeling staat bekend als de 'interpolator!. 
Het digitale signaal B5 uit de blokvormer 
wordt door het netwerk R‚/C, getransformeerd tot 
het analoge, min of meer driehoeksvormige signaal 
DS op punt G) . Via koppelcondensator GC, komt dit 
signaal op punt @) . Het gelijkspanningsniveau op 


dit punt wordt via weerstand R_ bepaald door de 


uitgang van de operationele be De positie=- 
ve pulsen van het signaal DMS uit de deler brengen 
de veldeffecttransistor in geleiding, waardoor con= 
densator C3 al naar gelang de omstandigheden bijge- 
laden of ontladen wordt tot de spanning op punt 3) 
gelijk is aan die op punt (2) ‚ De operationele 
versterker is geschakeld als spanningsvolger, zodat 
de uitgangsspanning op punt @® gelijk is aan de 
ingangsspanning op punt 3) . 

De schakeling is zo ontworpen, dat bij volko- 
men synchronisatie de pulsen van het signaal DMS 
vallen in het midden van de dalende flanken van 
signaal DS. Wanneer nu door de een of andere oor- 
zaak de frequentie van MS en dus ook die van DMS 
wat lager wordt, dan wordt de afstand tussen de 
pulsen groter, waardoor het snijpunt op de flank 
van DS lager komt te liggen. Hierdoor daalt de 
spanning op punt 5) en dus ook op punt @- ‚ waar=- 
door de frequentie van de spanningsgestuurde oscil- 
lator hoger wordt en DMS weer synchroon wordt met 


DS; zie figuur 11. 


figuur Ml 


De terugkoppeling van de spanning op punt @ 
via weerstand R, naar punt @ zorgt er voor dat 
de synchronisatie op een goed gedefinieerd punt en 
wel op het midden van de dalende flank van DS ge- 
schiedt. Hierdoor wordt bereikt dat de twee regel 
kringen van de adapter zich vrijwel identiek ge- 
dragen, waardoor de fasedrift tussen de signalen 
MS, en MS, verwaarloosbaar klein is. Dit is be- 
langrijk omdat deze fasedrift overeen komt met een 
schijnbare verplaatsing van de opnemer en dus een 


nulpunt-verschuiving tot gevolg heeft, 


Voordracht gehouden op 5 juni 1973 tijdens de 230ste 


werkvergadering in het Delta-hotel te Vlaardingen. 
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METING VAN DE AFSTAND TOT DIFFUUS REFLECTERENDE OBJECTEN M.B.V. LASERS 


Its 


Hakker 


Fhysisch Laboratorium TNO 


Wanneer men geen hoekreflectoren op het te meten object plaatst, is het bereik van een laseraf- 


standmeter aanzienlijk kleiner t.g.v. de extra verzwakking, die optreedt door de diffuse reflec- 


tie van de op dit voorwerp vallende laserstraling. Er zijn uitvoeringen mogelijk met gemoduleer- 


de continue lasers en met gepulste vaste-stof lasers. Enige relevante eigenschappen van de toe- 


gepaste vaste-stof lasers en van de in aanmerking komende detectoren worden besproken. Resulta- 


ten van verschillende uitvoeringsvormen worden vermeld. Enkele voorbeelden worden getoond van 


de propagatie-eigenschappen van de atmosfeer voor deze coherente stralingsbronnen. 


INLEIDING 


In fig.1 is het principe van de laserafstandmeter 


geschetst. Uit de looptijd van de laserstraling 


ZENDER 
telescoop 
fatacel RR ER a 
| 0 


Fig. je Principe van de laserafstandmeter 


tussen uitzenden en ontvangst berekent men met be- 
hulp van de bekende lichtsnelheid de afstand tot 


het doel. Als laserzenders kunnen worden gebruikt: 


a. Gemoduleerde continue lasers. Het verschil in 
fase tussen de modulatie van de uitgezonden en 
die van de ontvangen straling wordt gemeten. 
Wanneer men de uitgezonden laserbundel met een 
aantal frequenties moduleert is een nauwkeurige 
en ondubbelzinnige meting van de afstand tot 


het voorwerp mogelijk. 


b. Gepulste lasers, De straling wordt uitgezonden 
in de vorm van een korte, intense puls. Op het 
moment, dat de puls wordt uitgezonden, wordt de 
tijdmeter gestart. Op het moment, dat het sig- 
naal van de detector een drempelwaarde over- 


schrijdt, stopt de tijdmeter. In een dergelijke 


uitvoering wordt de nauwkeurigheid in de af stand- 
meting in eerste instantie begrensd door de stijg- 


tijd van de puls. 
VERZWAKKING T.G.V. DIFFUSE REFLECTIE 


Wanneer op het voorwerp, waarvan men de afstand 
wil meten geen hoekreflectoren kunnen worden aan- 
gebracht, wordt de grootte van het ontvangen sig- 
naal geheel bepaald door de diffuse reflectiecoëf- 
ficient e van dit voorwerp. Men berekent voor het 
vermogen bP, van de ontvangen straling t.g.v. een 


uitgezonden vermogen Pt 


ÖP, = pe) (B) Smak cos v ( 


nk 
mm 


waarin: 
ba = grootte in hoekmaat van het voorwerp 
a = divergentie van de uitgezonden bundel 
D = diameter van de ontvangoptiek 
R = afstand tot het voorwerp 


T(A) = transmissie van de atmosfeer bij de 
golflengte À van de straling 
v = hoek tussen de normaal op het opper- 


vlak en de as van de ontvanger 


Om te vergelijken; wanneer een hoekreflector met 


een diameter d = Re wordt toegepast, dan vindt men 


voor 2d < Ds 


da\® 


GEK Al « / za} (2) 


Voor een gelijke waarde van 2e en T(A) en voor 
cos v e= Ì wordt de verhouding 
ö. 
ûP 


Pan. 
hihi 
rf 


P P 2 
8 (BN 
n e (ze) 


Stel: e = 4.10 
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Dan is: 1Ö ! 

Nu zal in het algemeen bij gebruik van een 
hoekreflector de verhouding 2 veel kleiner zijn 
(bijv. 07°) dan in het geval van een diffuus re= 
flecterend voorwerp. Desondanks kan gesteld worden, 
dat de verzwakking, die tussen zender en ontvanger 
plaatsvindt, bij diffuus reflecterende voorwerpen 
vele ordes groter is dan wanneer een hoekreflector 
toegepast kan worden. 

Het bereik, zonder toepassing van hoekreflec- 
tor, is dan ook aanzienlijk kleiner dan wanneer de- 
ze wel toegepast worden. Om toeh een redelijk be- 
reik te kunnen halen, dienen krachtige lasers, ge- 
voelige detectoren en ruisarme detectorschakelingen 
te worden gebruikt. 

N.B. Bij de toepassing van krachtige lasers die 
straling uitzenden met een golflengte, die ligt 
tussen O,4 km en 1,4 um, dient men wel de noodzake- 
lijke voorzorgen te nemen om beschadigingen van het 


netvlies van het oog te voorkomen! 
TOEPASSINGEN 


Voorbeelden van civiele toepassingen waarbi j geen 


hoekref lectoren kunnen worden aangebracht zijn: 


a. de continue hoogtemeting vanuit vliegtuigen 
(zie fig.2). 

b. de meting van de wolkenhoogte vanaf de grond. 
Cc. de meting van de diepte van de zee, vanuit een 
vliegtuig. Men krijgt een reflectie van het 
oppervlak en van de bodem (alleen voor niet te 
diep water); uit het tijdsverschil bepaalt men 

de diepte. 

d. atmosferisch onderzoek met behulp van lidar- 
technieken. Uit de terugverstrooide straling 
kan men de dichtheid en evt. de grootte van 
aerosolen in de atmosfeer bepalen. Een gedeelte 
van het terugverstrooide licht heeft bovendien 
een freguentieverschuiving ondergaan, die karak- 
teristiek is voor het gas, waaraan deze ver= 


strooiing heeft plaatsgevonden (Raman effect). 


Een volledige analyse van de terugverstrooi- 


de straling levert dus de mogelijkheid om de 
verontreinigingen, die zich in de atmosfeer be- 
vinden kwalitatief en kwantitatief te bepalen. 
e. Meting van waterverontreinigingen. Bestraalt 
men het wateroppervlak met lasers, die straling 
in het ultraviolette spectrum uitzenden, dan 
wordt door sommige stoffen, die zich in het 
water bevinden (met name olie en algen), karak- 
teristieke fluorescentiestraling geëmitteerd. 


Een analyse van deze fluorescentiestraling 
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Haakt het in principe mogelijk om deze verontreini- 


gingen te bepalen. 
UITVOERINGSVORMEN MET CONTINUE LASERS 


In figs? is de registratie gegeven van de hoogte- 
meting vanuit een vliegtuig m.b.v. een gemoduleer=- 
de continue gaslaser. Het vliegtuig vloog met een 
snelheid van 500 km per uur op een hoogte van 500 m 
boven een stadion. Duidelijk zijn de treden van de 
tribunes en de hoogteverschillen tussen sintelbanen 
en het terrein te onderkennen. Gebruik is gemaakt 
van een continue Helium-Neon gaslaser, die op meer- 
dere frequenties is gemoduleerd. De meting berust 
op de bepaling van het verschil in fase tussen de 
modulatie op het ontvangen signaal en die van het 
uitgezonden signaal. Bij de toepassing van deze 
eenvoudige techniek dient men zich wel te realiseren 
dat elke parasitaire reflectie (bijv. tegev. takjes 
of wolkjes) de fase van het gereflecteerde signaal 
en daarmee het resultaat van de afstandmeting beïn- 
vloedt. Bij een afstandmeting, waarbij een hoekre- 
flector wordt toegepast is de bijdrage van deze 
parasitaire reflecties tot het totale signaal gering 
omdat ze afkomstig zijn van diffuus reflecterende 
voorwerpen en dan dus relatief klein zijn (zie for- 
mule 5). 


Het is moweiijk?) 


de afstand tot een doel te 
meten door de frequentie van een kooldioxyde laser 
volgens een zaagtandpatroon in de tijd te variëren 
en het freguentieverschil tussen het ontvangen en 
uitgezonden signaal te meten (chirp-radar). Het 
vermogen van deze laser is groot (10 - 100 W) en de 
transmissie van de atmosfeer bij deze golflengte 
(10,6 um) is gunstig. Parasitaire reflecties hebben 
bij deze methode geen invloed op de afstandmeting. 
De resolutie wordt beperkt door de snelheid, waar- 
mee de frequentie veranderd kan worden en door de 


frequentiestabiliteit van de laser. 


Ft at ln eenje0 Kerto Hea rite 
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Figs. 2. Continue hoogtemeting vanuit een vliegtuig 


m.b.v. een gemoduleerde continue laser 
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LASERS 


kwaliteltsschakeling 

Een vaste-stof laser i 
\zie fig.5) van een ge 
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het eenvoudigste geval 
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een flitslamp Ff te 


het 


Led ad 
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geschiedt dit 
bestralen. 
uitgezonden licht wordt m.b.v. 


in het materiaal geconcentreerd. 


Tijdens de bestraling met de flitslamp neemt 


de versterkingsfactor van het lasermateriaal toe. 


Om een korte, 


als volgt te werk. Gedurende het pompen wordt de 


kwaliteitsfactor Q van de resonator onderdrukt, 


steile puls te verkrijgen gaat men 


bijv. door één van de spiegels schuin op de as te 


plaatsen of door een snelle sluiter, die in de re= 


sonator is opgenomen, 


dicht te schakelen. 


wanneer 


de versterking in het materiaal maximaal is, her- 


stelt men de Q van de resonator plotseling. De in 


het materiaal aanwezige energie wordt door de wis= 


selwerking tussen het veld in de resonator en het 


materiaal omgezet in energie van het veld binnen 


de resonator en vervolgens uit de laserresonator 


gekoppeld (Bén van de spiegels R heeft daartoe een 


bepaalde doorlaatbaarheid). 
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Vet de boven beschreven techniek zijn hiermee 


pulsen opgewekt met piekvermogens van 1 — 100 MW 
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elektro=optische kwaliteitsschakelaar 
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FOL. Polarisator 
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Gedaante van de puls 


var neodymium: 


laser met elektro-optische sluiter (KD P) 
Horizontaal: 10 ns/eenheid 


Vertikaal : 2,5 MW/eenheid 


Pulse-transmissie=mode schakeltechniek 

De boven beschreven techniek heeft als nadeel, dat 
de kwaliteit van de resonator zo groot mogelijk is 
op het moment, dat de straling uit de resonator ge- 
koppeld moet worden. Eet duurt dan ook relatief 
lang, voordat de in de resonator aanwezige energie 
In een 


uitgezonden is. verbeterde schakeltechniek 


wordt de kwaliteit van de 
gedurende een tijd die nodig is om het veld in d 


e 
resonator op te bouwen; daarna wordt de kwaliteit 
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sonator gekoppeld wordt” ’\pulse-tranemissie=mode 


G-switeh/e Op deze wijze is het mogelijk gebleken 
pulsen met tijdsduren van ca. 5 ns te genereren. 
Het piekvermogen neemt daarbij met een factor 2 tot 
j toe. 

Wode-locked lasers 


Voor die golflengtes A, waarvoor de resonatorlengte 


tn 
gelijk is aan een geheel malen een halve 


golflengte bouwt zich een intens veld binnen 


q 1 


resonator slechts hersteld 


de resonator op. Binnen de fluorescentieovergang 
van het lasermateriaal zijn er meestal een groot 
aantal golflengtes, waarvoor aan deze voorwaarde 
wordt voldaan. Zonder speciale voorzorgen zijn de 
aSes van deze afzonderlijke modi niet gesynchroni- 


seerd. in een vlak, loodrecht op de optische as 


binnen de resonator wordt de resulterende veldeterk- 


vez 
2M Be re _ 
- ij bw tkAwlteb, | 
s et K la \ 
En) EB (A) 
Eb Ë Fe 
É == 
En Ep: ER de 
5 = amplitude van het veld van de K mode 


Aw = verschil in hoekfrequentie tussen twee naburi- 


ge modi 


t = fase, behorende bij het veld van mode K 


Het is mogelijk de fases van alle modi op de 


uitkoppelspiegel te synchroniseren. Dan geldt: 
Ö =- ®, , =@= constant (5) 


De formule 4 stelt dan een pulstrein voor. De peri- 
ode oe is gelijk aan de rondlooptijd door de reso- 
nator. De pulsbreedte is gelijk aan t(2M AE 
De pulshoogte is evenredig met (2M + ie 

in fig.5 is het resultaat van een mode-lock 
experiment aan een neodymium-YAG laser gegeven. De 


vorm van de individuele pulsen is begrensd door de 


responsietijd van de gebruikte detectieschakeling 


(O,4 ns). 


Fig. 5. Mode-locked neodymium-YAG laser 
Horizontaal: 10 ne/eenheid 
Passieve Gg-switch: Eastman-Kodak 9740 


oplossing 


Het is mogelijk om uit deze pulstrein één en- 
kele puls te isoleren en deze verder te versterken. 
Op deze wijze zijn pulsen met piekvermogens van 
vele GW en een pulsduur van 10 ps gerealiseerd. 
Detectoren met een dergelijke responsietijd en een 


redelijke gevoeligheid zijn echter niet bekend. 


g2 


DETECTOREN EN DETECTIESCHAKELINGEN 


Nodig zijn een gevoelige detector met een kleine 
responsietijd, gevolgd door een versterker met eer 
brede band 5 en een laag ruisgetal F. 

Het verband tussen de nauwkeurigheid en de 


bandbreedte B is als volgt. De stijgtijd van de 


L m mt en mf mn, , : mi Mi mi - 
versterker AL (3B) . De nauwkeurigheid in de 


afstandmeting 


H 
5 
Lr 


EE, ie 3 zl Nart NPN f 
a At = 5e10 (B) mn | 


(Dit verband gaat niet meer op, zodra de stijgtijd 
van de versterker kleiner wordt dan die van de uit- 
gezonden laserpuls zelf). 

Geschikte detectoren zijn bijv. fotomultipliers en 


avalanche fotodiodes. 


Fotomultiplier 
Fotomultipliers lijken daarom zo geschikt als detec- 
tor, omdat er t.g.v. het secundaire emissieproces 
een versterker ingebouwd is met een laag ruisgetal. 
Het is zodoende mogelijk een kleine belastingsweer- 
stand toe te passen (noodzakelijk om de grote band- 
breedte te verkrijgen), terwijl de ruis desondanks 
bepaald wordt door de ingangstrap, d.w.z. de foto- 
kathode. 

Dit gaat echter alleen op voor bandbreedtes, 
die kleiner zijn dan ca. 1 MHz. Voor grotere band- 
breedtes krijgt de ruis een gepulst karakter (zie 
Lii.5j 4. Elke ruispuls ontstaat t.g.v. één enkel 
elektron, dat van de kathode vertrekt. De momentane 
versterking van een fotomultiplier varieert dus 
sterk. Uit metingen blijkt, dat de variatie in de 


anodestroom t.g.ve Één enkel elektron, dat van de 


fotokathode vertrekt, een factor 10 kan bedragen. 


Fig. 6. Ruisstroom, gemeten aan de anode van een 
fotomultiplier: Horizontaal 0,5 us/eenheid 
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Wanneer een fotomultiplier met 3-1 kathode 
gebruikt wordt voor de detectie van 1,06 um stra- 
ling moet men erop bedacht zijn, dat een kleine 
verschuiving van de gevoeligheidskromme naar korte- 
re golflengtes desastreuse gevolgen voor de gevoe- 
ligheid bij 1,06 um heeft. Dergelijke verschuivin- 
gen doen zich met name voor als er gedurende een 
langere tijd teveel stroom door de fotomultiplier 


loopt El 


Fotodiodes 

in vele afstandmeters wordt een silicium sperlaag 
fotodiode als detector toegepast. Tengevolge van de 
capaciteit van deze diode kan de belastingsweer= 
stand Rr niet te groot gekozen worden. Men kan aan- 
tonen, dat onder normale omstandigheden de ruis be- 
paald wordt door de ruis van de voorversterker. De 


ruisstroom door de belastingweerstand wordt dan: 


5 , 
ee (7) 


De signaalstroom is is bij een vermogen òP van 
de opvallende straling en bij een quantum rendement 


n gelijk aan: 8 


: OP 
ig = hv ha (a) 
hv is de energie van een foton 


q is de lading van een elektron 


Alhoewel de effectieve waarde van de ruis bij 
het gebruik van een fotodiode veel groter ie dan 
die van een fotomultiplier, is de statistiek van de 
ruis voor een fotodiode detector weer zoveel gun- 
stiger, dat men bij een golflengte van 1,06 um 
lagere waarden voor het vermogen van de opvallende 
straling kan deteetezen Bij een schakeling, 
waarbij een drempelwaarde moet worden overschreden 
is n.l. de piekwaarde van de ruis de relevante ruis- 


parameter. 


Avalanche-fotodiodes 
Een speciale uitvoering van de fotodetector is die 
waarbij de veldsterkte in de sperlaag van de foto- 
diode zo groot gemaakt kan worden, dat de door de 
opvallende straling vrijgemaakte ladingdragers 
tijdens de doorgang door deze laag t.g.v. stoot- 
ionisatie extra ladingdragers vrijmaken. Het re- 
sultaat is, dat de fotostroom is door dit avalan= 
che-effect met een factor M vergroot wordt. Van= 
zelfsprekend worden ook de stromen, die thermisch 
worden gegenereerd met deze factor vergroot. 

in de praktijk blijkt, dat men op deze wijze 


een factor 10 à 100 in gevoeligheid kan staen”) 


rijdeonstanten van sperlaagdiodes 


In fig.l is de opbouw van een fotodiode getekend. 
Men onderscheidt het ruimteladingsgebied A, waar- 
binnen een grote veldsterkte heerst en de aan weers 
“ijden hiervan gelegen, weldvrije, diffusiegebieden 
D, en De 

Ladingdragers, die in het ruimteladingesgebied 
worden gegenereerd, worden door de hoge veldsterkte 
snel verwijderd. Ladingdragers, die in het diffusie 
gebied worden gegenereerd moeten echter eerst nog, 
naar het sperlaaggebied diffunderen, alvorens tot 
de fotostroom bij te dragen. Dit verschil in tijd- 
constante manifesteert zich duidelijk in het dyna- 
mische gedrag van de fotodiodes, zie fig.8. Voor ee 
snelle fotodiode is dus een zeer speciale construc- 


tie vereist. 
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Fig. 1. Principe van de opbouw van een sperlaag 
fotodiode 


Coherente detectiesystemen 
Elke fotonendetector ie in principe een kwadratische 


detector, er worden intensiteiten, d.w.z. energieën 
mee gedetecteerd. Laat men op een dergelijke detec- 
tor twee golffronten vallen, één de local-oscillator 
met de frequentie En en amplitude En en het signaal 
met de frequentie E = En + Af en de amplitude Es 
dan meet men de resulterende intensiteit: 


um dn 
Ll 
‚de 


e { JI Í 
| | 4 Í ) L E 
I, = a E, a)Bjooslw, tto, )+ geeslu, ten.) 


„ 


a ë = & mi K 
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kangenomen is, dat beide golffronten evenwij- 


dig aan het oppervlak van de fotodetector invallen, 


zodat Ap = dn » @ langs dit oppervlak constant is. 
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veroorzaakt terug. Gewoonlijk kiest men de amplitu- meter is bij helder weer ca. 15 km. De nauwkeurig= 
de van de local-oscillator veel groter dan die van heid wordt door de klokfreguentie (50 MHz) van de 


het signaal. De conversieversterking neemt evenre- elektronische teller begrensd en bedraagt > m. 


dig toe met EB «De ruis neemt t.g.v. de shot-noise Eén met een elektro-optische sluiter van kaliumdi- 
35 " De mm Ê EE, Nn an on le dn nen en a zal ne Sn ter nl a on vern ek Af Lr 
eveneens evenredig toe met 5 « Uiteindelijk be- deuteriumiosfaat als Xwallteitsschax 


reikt men een situatie waarb 


=| 
j de ruis van de de= sermateriaal is een neodymium gedoopt YAG krista 
tector zelf te verwaarlozen ies t.o.v. de ahot-noise Als detector wordt een Germanium avalanche fotodiode 
van deze local-oscillatorstroom!”, Men kan bereke- gebruikt. Het bereik bij helder weer bedraagt 25 km. 


nen, dat het kleinste vermogen, dat gedetecteerd Door toepassing van een 150 MHz te 
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kan worden ’ keurigheid van de afstandmeting opgevoerd tot El. 


5 + EE wee en Er ks wi 
| 1 ! 1 SEE Kf WTL aha A DOEN 
OE = hvB 1e FROPAGATIE- EIGENSCHAPPEN 


Noodzakelijk is dat er een vast faseverband bestaat 
a En Es er de atmosfeer door de zon ontstaan er lokale varia=- 
tussen de signaalgoif en de reierentiegolf over het 


lengevolge van directe of indirecte verwarming van 


dS î ì kn ties in de brekingsindex van de atmosfeer. De fase 
Oppervlak, Waarover Ge LI LEZTa LIE plaatsvindt. 
van een Anvallernd vlak golttront wordt door 


Hieruit volgt o.m. dat de openingshoek Ap van de 


detector klein is: 
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